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Załącznik nr 6

Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych 
Waga laboratoryjna (pakiet nr 2)
	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagania Warunek graniczny
	Oferowana wartość

(podać zakresy lub opisać)



	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2
	Kraj:
	Podać
	

	3
	Urządzenie typ
	Podać
	

	4
	Rok produkcji:
	2016
	

	PARAMETRY 

	5
	Zakres ważenia max. = 100/220 g
	TAK
	

	6
	Obciążenie minimalne: 1 mg
	TAK
	

	7
	Działka odczytowa: d = 0,01/0,1 mg
	TAK
	

	8
	Działka legalizacyjna: e = 1 mg
	TAK
	

	9
	Klasa I
	TAK
	

	10
	Adiustacja automatyczna isoCAL
(w przypadku upływu czasu lub zmiany temperatury)
	TAK
	

	11
	Czas pomiaru: ≤ 6/3 s
	TAK
	

	12
	Wymiary szalki: Ø 80 mm
	TAK
	

	13
	Zawieszenie do ważenia pod podstawą wagi
	TAK
	

	14
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem
	TAK
	

	15
	Zabezpieczenie przed kradzieżą
	TAK
	

	16
	Zasilacz
	TAK
	

	17
	Interface RS 232
	TAK
	

	18
	Programy aplikacyjne:
· suma-netto

· liczenie sztuk

· ważenie procentowe

· przełączanie między jednostkami masy
	TAK
	

	19
	Waga z oceną deklaracji zgodności
	TAK
	

	GWARANCJA

	19
	Oferowany okres gwarancji / podlega ocenie/
	Podać
	


……................., dnia  ……………

Podpis (osoby/osób uprawnionych 

         do reprezentowania Wykonawcy)
      ______________________________

(pieczęć imienna lub firmowa)
