Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz cenowy

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla Pracownii Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi
Zamawiający zamierza wykonać na dzierżawionym analizatorze badania w liczbie – na 24 miesiące:
 -   grupy krwi pełne oznaczenie 20000 z przeciwciałami w teście PTA LISS

 -   grupy krwi biorcy 9000 przy wykonaniu próby zgodności z przeciwciałami w teście PTA LISS

 -   grupy krwi dawcy 19000

 -   próby zgodności między dawcą i biorcą 19000

 -   BTA 400

 -  przeciwciała u ciężarnych  300

 -  grupy krwi noworodka 1800

W ofercie cenowej należy uwzględnić wszystkie odczynniki  oraz krwinki firmowe a także materiały zużywalne i akcesoria niezbędne do wykonania  podanej powyżej liczby badań oraz dodatkowo do przeprowadzenia codziennej kontroli jakości (dwa razy na dobę) i dopuszczenia do używania automatycznego urządzenia dla wszystkich elementów systemu.

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	Liczba badań
	Wielkość opakowania
	Ilość opakowań
	Cena jedn. netto
	Wartość 

netto

(kol.5xkol.6)
	Stawka VAT (%)
	Kwota podatku VAT

(kol.7xkol.8)
	Wartość brutto

(kol.7+kol.9)


	Producent
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	Materiały zużywalne

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Akcesoria

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wartość dzierżawy na okres trwania umowy
(wartość dzierżawy za 1 m-c wynosi ………... zł brutto)
	
	
	
	
	

	Razem :
	
	
	
	
	x


Automatyczny analizator do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wykonywanych techniką aglutynacji kolumnowej 
	L.p.
	WYMAGANIA
	Parametry wymagane-  warunek graniczny
	Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego

( TAK, NIE )

	1. 
	Nazwa analizatora 
	TAK
	

	2. 
	Analizator fabrycznie nowy – fabrycznie nowy rok produkcji 2016
	TAK 
	

	3. 
	Oferowany system musi być w pełni zautomatyzowany, czyli wykonywać samodzielnie całą procedurę badania od pobrania próbki badanej do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Karty zawierające 6 kolumn wypełnione podłożem separującym nieprzelewającym się, muszą być wypełnione odczynnikami  monoklonalnymi odpowiednio anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI(+) (drugi klon) oraz surowicą poliwalentną. Wykrywanie przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA LISS) przy użyciu trzech krwinek wzorcowych, z których jedna musi zawierać antygen Cw. Odczynniki oraz produkty odczynnikowe, łącznie z odpowiednimi kalibratorami i materiałami kontrolnymi, do ustalenia nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych oznaczone znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej biorącej udział w procesie oceny zgodności. Temperatura przechowywania kart - pokojowa. Termin ważności- minimum 7 miesięcy od daty dostawy dla oferowanych odczynników i kart z wyjątkiem krwinek wzorcowych.
	TAK
	

	4. 
	Analizator automatyczny oznakowany znakiem CE musi być przystosowany do pracy  ciągłej 24h/dobę 7 dni w tygodniu-bez potrzeby wyłączania.
	TAK
	

	5. 
	Analizator wolnostojący lub analizator dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym (na kółkach) stołem (dopuszczonym certyfikatem do pracy w medycznym laboratorium o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia) 
	TAK
	

	6. 
	Analizator z funkcją cito bez czasu oczekiwania na zakończenie aktualnie trwających procesów na pokładzie analizatora.
	TAK
	

	7. 
	Analizator posiadający minimum 2 pipetory, 2 wirówki, 2 komputery (w przypadku 

uszkodzenia, zatkania igły pipetującej) lub zaoferować drugi niezależny analizator.
	TAK
	

	8. 
	Praca systemu automatycznego musi być zabezpieczona systemem manualnym              back-up pracującym na kompatybilnych z systemem głównym odczynnikach. Grupa krwi dorosłych i noworodka w systemie manualnym na dwóch różnych klonach anty-A,               anty-B, anty-D (noworodki DVI+)
	TAK
	

	9. 
	Analizator automatyczny musi podawać w czasie realnym aktualny stan odczynników, oraz zgłaszać stan alarmowy, jeśli ilość odczynników  nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora.
	TAK
	

	10. 
	Wymagane jest wykluczenie kontaktu z materiałem zakaźnym przez system usuwania zużytych kaset/kart (automatyczne-bez udziału operatora-przenoszenie kaset/kart do pojemnika na odpady)
	TAK
	

	11. 
	Wymagana jest możliwość jednoczesnego wykonywania badań z krwi pełnej i z przygotowanej zawiesiny krwinek  poza pokładem automatycznego analizatora.
	TAK
	

	12. 
	Wymagany jest łatwy w użyciu i ograniczający ryzyko kontaktu z potencjalnie zakaźnym materiałem badanym, system ładowania badanych próbek (ruchomy, możliwy do wyjęcia poza pokład aparatu statyw umożliwiający bezpieczne ładowanie probówek                          z materiałem badanym)
	TAK
	

	13. 
	Analizator musi mieć funkcję automatycznego sporządzania zawiesiny krwinek czerwonych- w naczynkach jednorazowego użytku- zabezpieczenie przed kontaminacją.
	TAK
	

	14. 
	Wymagana jest możliwość wymiany igły w analizatorze przez użytkownika bez  konieczności wzywania serwisu- analizator wyposażony w automatyczną stację umożliwiającą autokalibrację igły. 
	TAK
	

	15. 
	Wymagany jest wbudowany system kontroli jakości QC dla poszczególnych modułów automatycznego aparatu (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatury inkubacji, głowicy pipetującej: objętości pipetowania) oraz odczynników
	TAK
	

	16. 
	Wymagane jest oprogramowanie do prowadzenia pracowni serologii transfuzjologicznej i banku krwi w języku polskim zintegrowane z interfejsem automatu oraz sprzęt komputerowy zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie.
	TAK
	

	17. 
	Wymagane jest oprogramowanie pozwalające na prowadzenie statystyki badań oraz wydruk ksiąg serologicznych (księgi grup krwi i prób zgodności) i wyników badań w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	TAK
	

	18. 
	Wymagane jest, aby analizator automatyczny oraz serwer systemu informatycznego był zaopatrzony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS.
	TAK
	

	19. 
	Wymagane jest zapewnienie bezpłatnego udziału w zewnątrzlaboratoryjnym międzynarodowym programie kontroli jakości w zakresie badań wykonywanych na przedmiocie dzierżawy, potwierdzonego międzynarodowym certyfikatem 4 x w roku.
	TAK
	

	20. 
	W przypadku konieczności użycia wody destylowanej do płukania automatu serologicznego Wykonawca w ramach umowy dostarczy odpowiednie urządzenie destylującego aby jakość uzyskanej wody demineralizowanej spełniała odpowiednie wymogi ISO do prawidłowego działania automatu. 
	TAK
	

	21. 
	Wymagane jest dostarczenie niewielkiej lodówki do przechowywania krwinek wzorcowych.
	TAK
	

	
	Oprogramowanie - nazwa
	TAK
	

	1.
	Oprogramowanie zapewniające pełną ciągłość danych i dokumentacji w postaci elektronicznej prowadzonej przez Zamawiającego (dotychczas za pomocą oprogramowania firmy Marcel), które musi umożliwiać:
	TAK
	

	a)
	Prowadzenie dokumentacji elektronicznej (rejestry i księgi) w zakresie przewidzianym prawej dla pracowni serologii transfuzjologicznej, banku krwi i pracowni konsultacyjnej, w tym prowadzenie rejestrów dokumentów wraz z ich treścią i elektronicznie podpisanymi oryginałami (m.in. księga badań grup krwi, księga badań prób zgodności, zamówienia zbiorcze do dostawców, zamówienia indywidualne do dostawców, zamówienia otrzymane indywidualne i zbiorcze, zlecenia wykonania badań, dokumenty przychodu i rozchodu, protokoły transportu), w odniesieniu do donacyjnych i niedonacyjnych składników krwi.
	TAK
	

	b) 
	Prowadzenie kartoteki pacjentów z ich historią serologiczną (co najmniej w zakresie przetoczeń, powikłań i wyników wykonanych badań) oraz kartoteki składników wraz z ich historią (ruchy magazynowe, wyniki wykonanych badań i przetoczenie/utylizacja) z możliwością ich współdzielenia (udostępniania/przyjmowania danych) z innymi jednostkami.
	TAK
	

	c)
	Identyfikację składników oraz ich parametrów zgodnie ze specyfikacją ISBT128
	TAK
	

	d)
	Wprowadzanie wszystkich danych z etykiety składnika za pomocą czytnika (skanera) kodów kreskowych
	TAK
	

	e)
	Obsługę kilku jednostek organizacyjnych, z odrębnymi rejestrami dokumentów dla każdej jednostki i wspólną kartoteką pacjentów oraz wspólną kartoteką składników krwi
	TAK
	

	f)
	Automatyczną, zgodną z protokołem HL7, wymianę z innymi jednostkami (RCKiK, inna pracownia serologiczna, inny bank krwi, pracownia konsultacyjna, HIS) danych i dokumentów (łącznie z podpisanymi elektronicznie), w zakresie zamówień indywidualnych, zamówień indywidualnych, zamówień zbiorczych, zleceń na wykonanie badań, wyników badań, protokołów transportu.
	TAK
	


………………….. dnia ……………………….





…………………………………………..











czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej










    do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy
	L.p.
	PARAMETRY SYSTEMU PODLEGAJĄCE OCENIE
	Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego

(TAK – 10pkt.

NIE – 0 pkt.)

	1. 
	Pełne oznaczenie grupy krwi dorosłych na jednej karcie, tj. zarówno antygeny, jak i izoaglutyniny grupowe 
	

	2. 
	Niezależna wirówka na pokładzie analizatora dedykowana wyłącznie do badań „cito”
	


………………….. dnia ……………………….




                                   
…………………………………………..











czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej










    do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy
