Oświęcim 06.12.2016 r.

ZOZ.DZP.271.1.XII.2016
DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW

Dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego – 6 pakietów 

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4,32-600 Oświęcim, odpowiadając na pytania Wykonawców informuje :

1. Dotyczy części nr 1: Czy Zamawiający dopuści urządzenie do aktywnej regulacji temperatury różniące się względem zapisów SIWZ:

- 4 zakresy temperatur: temperatura otoczenia, 36, 40, 44 st. C
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ 

- możliwość zamocowania do pionowych rur bądź uchwytów
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza
- ciężar urządzenia 6,8 kg
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
- odpinany przewód grzewczy, alarm wizualny i dźwiękowy w przypadku odłączenia rury od dmuchawy
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza
- przewód zasilający o długości 3,5 m
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza 
- przepływ powietrza 1424-2156 l/min
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza
- system filtracji- filtr 0,2 µm
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
- brak licznika przepracowanych godzin- przeglądy wykonywane w stałych odstępach czasu
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza
- producent nie podaje mocy elementu grzejnego, określa parametry elektryczne: zasilanie 230 VAC, 50/60 Hz, 4.0A
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
- brak koców posiadających dodatkowe właściwości termoizolacyjne
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
- koce na całe ciało dla dorosłych o wymiarach 203 x 102cm

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
2. Dotyczy Pakiet nr 6 – Nosze Płachtowe Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności noszy z 12-miesięcznym okresem gwarancji, w kolorze czerwonym, spełniające wszystkie pozostałe parametry SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza
3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do aktywnej regulacji temperatury o poniższych parametrach:

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych

	2.
	Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza


	3.
	Min. 4 zakresy temperatury:

- temp. otoczenia

- 32°C 

- 38°C

- 43°C 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

	4.
	Podstawa jezdna do aparatu z koszykiem na koce, 5 kół posiada blokadę

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

	5.
	Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek lub łóżku pacjenta

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

	6.
	Uchwyt do przenoszenia, ciężar urządzenia max 6 kg

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

	7.
	Niewielkie wymiary urządzenia: max. 25cm x 30cm x 40cm 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

	8.
	Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem. Przewód grzewczy na stałe zamocowany do urządzenia bez możliwości jego przypadkowego odłączenia.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

	9.
	Zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

	10.
	Długość przewodów:

- przewód grzewczy: min 1,8 m

- przewód zasilający: min 4,0 m
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

	11.
	Duża wydajność - szybkie osiągnięcie zakresów przy przepływie powietrza nie większym niż 1400 l/min
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

	12.
	Wskaźnik zbyt wysokiej oraz zbyt niskiej temperatury
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

	13.
	Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji 99,99%
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

	14.
	Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

	15.
	Brak licznika przepracowanych godzin automatycznie informujący o konieczności dokonania przeglądu urządzenia bez konieczności śledzenia czasu pracy 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ

	16.
	Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz. Średni pobór mocy poniżej 750W.
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

	17.
	Koce wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych Rtg. Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza. 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

	18.
	Dostępne koce ogrzewające pacjenta min. w 10 rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce pediatryczne; koce pod pacjenta)
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

	19.
	Brak koców specjalnych, posiadających dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujące ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ

	20.
	Jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych (do każdego urządzenia):

- koc na całe ciało dla dorosłych 

(długość 210cm +/- 2cm) - 10 szt.
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

	21.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

	22.
	Certyfikat CE
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

	23.
	Gwarancja min 24 -m-ce
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza

	24.
	Wykaz punktów serwisowych
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza


4. Pytanie dot. Pakiet nr 1- APARAT DO OGRZEWANIA PACJENTÓW  Dotyczy pkt 7
Prosimy o zgodę na zaoferowanie urządzenia o wymiarach (30cm x 43cm x 60cm). Podany wymiar uwzględnia wymiar zwiniętej dyszy w pozycji przechowywania urządzenia.
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
5. Pytanie dot. Pakiet nr 1- APARAT DO OGRZEWANIA PACJENTÓW  Dotyczy pkt 11

Prosimy o zgodę na zaoferowanie urządzenia o większej wydajności 1410 l/min
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza
6. Pytanie dot. Pakiet nr 1- APARAT DO OGRZEWANIA PACJENTÓW  Dotyczy pkt 13

W związku z tym że Zamawiający nie określił wielkości cząsteczek dla których wymaga skuteczności filtracji, a standardem dla HEPA jest określanie skuteczności filtracji dla cząsteczek o wielkości 0,3 mikrometra prosimy o zgodę na zaoferowanie urzadzenia z antywirusowym i antybakteryjnym filtrem powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA 99,97% dlas cząsteczek o rozmiarze 0,3 mikrometra i większych.
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
7. Pytanie dot. Pakiet nr 1- APARAT DO OGRZEWANIA PACJENTÓW  Dotyczy pkt 18

Prosimy o zgodę na zaoferowanie urządzenia z kocami ogrzewającymi w 8 rozmiarach dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce pediatryczne; bez koców pod pacjenta).
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
8. Pytanie dot. Pakiet nr 1- APARAT DO OGRZEWANIA PACJENTÓW  Dotyczy pkt 19

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania urządzenia z dostępnymi kocami specjalnymi posiadającymi dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymującymi ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia – są to standardowe koce termoizolacyjne powszechnie dostępne na rynku, stosowane niezależnie od urządzeń do aktywnej termoregulacji temperatury
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
9. Pytanie dot. Pakiet nr 1- APARAT DO OGRZEWANIA PACJENTÓW  Dotyczy pkt 20

Prosimy o zgodę na zaoferowanie jednorazowych  kocy ogrzewających dla dorosłych (do każdego urządzenia):

- koc na całe ciało dla dorosłych (długość 198 cm )- 10 szt.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ
10. Pytanie dot. Pakiet nr 2-Videolaryngoskop

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie Videolaryngoskopu  renomowanej światowej marki McGrath MAC firmy Medtronic o poniższych parametrach. Umożliwienie nam startu w postępowaniu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności w tym zadaniu, co przełoży się na możliwość uzyskania przez Zamawiającego korzystniejszej oferty cenowej. 

 Video laryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 2,5 ‘’Wyświetlacz LCD obrotowy  w płaszczyźnie pionowej z  zakresem regulacji 45 stopni

Kamera CMOS

Źródło światła: LED

Wyświetlany wskaźnik pozostałego czasu działania baterii 

Urządzenie zasilane baterią litową o standardowym czasie działania nie krótszym niż 250 min.

Migający wskaźnik wyczerpania baterii wskazujący na konieczność jej wymiany

Waga urządzenia 200g

 Ochrona przed wnikaniem wody IPx7

Dostępne łyżki sterylne jednorazowego użytku 2,3,4

Dostępne łyżki przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach, rozmiar 3

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
11. Pytanie dot. Pakiet nr 2-Videolaryngoskop

Czy Zamawiający w punkcie 22 zgodzi się na zaoferowanie 3 akumulatorów litowych, z których każdy pozwala na gwarantowaną i pokazywaną na wyświetlaczu 250 minutową pracę?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ
