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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-09-21 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych, pasków diagnostycznych, mleka dla niemowląt, żywienia dojelitowego, żywienia pozajelitowego oraz surowców farmaceutycznych”, o następującej treści:
1. Prosimy o dopuszczenie pasków testowych do glukometrów z szerszymi zakresami hematokrytu, takimi jak 20-60% i 10-70%. Paski takie spełnią wskazaną przez Zamawiającego potrzebę uzyskiwania prawidłowych wyników pomiaru w zakresie HCT 30-55%, gdyż wartości zakresu 20-60% i 10-70% obejmują również zakres 30-55%, a zawężanie zakresu HCT nie jest uzasadnione merytorycznie.
Odpowiedź: Tak. Dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści glukometry prezentujące wyniki w mmol/l?
Odpowiedź: Tak. Dopuszcza.
3. Prosimy o dopuszczenie glukometrów podających wyniki w jednostkach mg/dl, jednocześnie zwracając się z zapytaniem w jakich jednostkach zapisywane są wyniki pomiarów uzyskiwanych u pacjentów leczonych w Placówce Zamawiającego?
Odpowiedź: Tak. Dopuszcza. Wyniki są zapisywane w mmol/L zamiennie na mg/dl.
4. Czy Zamawiający dopuści takie paski testowe gdzie wprowadzenie próbki krwi na pasek po zbyt długim czasie oczekiwania od wsunięcia paska do glukometru (nie podając jaki czas jest zbyt długi) może skutkować otrzymaniem nieprawidłowego wyniku pomiaru? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
5. Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, które zgodnie z zarejestrowaną instrukcją w celu rutynowej kontroli glukometrów i pasków testowych wymagają wykonywania badania z płynem kontrolnym co najmniej raz na tydzień - co spowoduje, że Zamawiający w ciągu obowiązywania umowy przetargowej będzie musiał zużyć kilkadziesiąt opakowań pasków testowych tylko po to, aby wykonywać regularne pomiary z płynem kontrolnym. Spowoduje to znaczne podniesienie kosztów eksploatacji glukometru, wyraźnie zwiększając zużycie zarówno pasków jak i płynów kontrolnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów, charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się z dala od obrębu glukometru; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie jednostkowe zawiera 2 fiolki x 25 pasków); h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl (obejmujący pełny, wyspecyfikowany przez Zamawiającego zakres 10-600mg/dl) przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem. W przypadku odmowy prosimy o merytoryczne uzasadnienie.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga aby kapilara zasysająca krew znajdywała się na szczycie paska testowego. 

7. W związku z pojawiającym się tematem hematokrytu w postępowaniach dotyczących przetargów na dostawy pasków testowych, w których jeden z wykonawców zadaje pytanie, czy Zamawiający dopuści zakres hematokrytu zgodny z normą EN ISO 15197:2015, ale jednocześnie nie podaje jaki jest zakres tej normy, uprzejmie prosimy o podanie przez Zamawiającego minimalnego wymaganego zakresu hematokrytu z możliwością dopuszczenia szerszych zakresów (wskazana norma EN ISO 15197:2015 literalnie podaje, że zakres HCT próbek służących do oceny wpływu tego wskaźnika na dokładność może być równy lub dowolnie szerszy niż 35-50%) .

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Minimalny wymagany zakres hematokrytu 30-55% z możliwością dopuszczenia szerszych zakresów.
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