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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 4

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-01-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Dostawę wyrobów medycznych,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet nr 1
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu w dwukomorowym pojemniku o poj. 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia przez okres minimum 30 dni do wyczerpania pojemności opakowania.  
Odp.:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 sterylną wodę do nawilżania tlenu w dwukomorowym pojemniku o poj. 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia przez okres minimum 30 dni do wyczerpania pojemności opakowania.  

2/ Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie pojemności, zwracamy się z prośbą o podanie zapotrzebowanej ilości wody w ml oraz  dopuszczenie możliwości wyceny (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody na 1 ml , wraz z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym do 4 miejsc po przecinku. Tego typu rozwiązanie pozwoli na rozszerzenie zakresu potencjalnych Wykonawców, a jednocześnie pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.
Odp.:
Zamawiający wyjaśnia, iż wycena 1 ml wody według całościowego zapotrzebowania nie ma dla Zamawiającego żadnego znaczenia, gdyż 1 pojemnik zużywany będzie wyłącznie przez 1 pacjenta i często zdarza się, że nie jest on zużywany w całości. Tym samym, takie przeliczenie byłoby dla Zamawiającego niekorzystne. 

3/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mieć czułość minimum 282 cm H2O z uruchomieniem dźwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu?
Odp.:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowo opisu dot. zastawki upustowej w tym zakresie.

4/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy port pojemnika ze sterylną wodą  łączący się z reduktorem poprzez adapter ma posiadać odłamywaną zatyczkę co zmniejsza ryzyko kontaminacji?
Odp.:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 port pojemnika ze sterylną wodą łączący się z reduktorem poprzez adapter posiadający odłamywaną zatyczkę.

Zamawiający
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