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	Pełna nazwa oferowanych urządzeń / model, typ, nr katalogowy/
	



	Producent
	



	Kraj pochodzenia
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	Uwaga:
· Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem  granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym.
 
· Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.



	Lp.
	Opis wymaganych parametrów
	Wartość
wymagana
	Wartość oferowana

	1. 
	Konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej proszkowo 
	Tak
	

	2. 
	Leże 2-sekcyjne wypełnione metalowymi płaskownikami z regulacją oparcia pleców za pomocą systemu zapadkowego pod kątem min 35 stopni. Leże pod oparciem pleców jest zabezpieczone miękkim materiałem, który chroni małych pacjentów przed wypadnięciem przez powstały otwór w przypadku maksymalnie uniesionego oparcia pleców. 
	
	

	3. 
	Długość całkowita 1550 mm  ±50 mm
	Tak
	

	4. 
	Szerokość całkowita wraz z krążkami odbojowymi i barierkami bocznymi  670 mm 
	Tak
	

	5. 
	Wysokość całkowita 1370 mm  ±30 mm
	Tak
	

	6. 
	Wymiary leża 1100 x 550 mm  ±50 mm
	Tak
	

	7. 
	Regulacja wysokości leża 740 mm do 1060 mm  ±50 mm
	Tak
	

	8. 
	Możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga do 15 stopni
	Tak
	

	9. 
	Możliwość uzyskania pozycji anty-Trendelenburga do 15 stopni
	Tak
	

	10. 
	5-stopniowa regulacja wysokości poręczy bocznych z automatyczną blokadą w każdym stopniu podczas podnoszenia poręczy. Mechanizm blokady/odblokowania w centralnej części łóżka pod leżem pacjenta wyposażone w zabezpieczenie niezamierzonego odblokowania. 
	Tak
	

	11. 
	Wysokość poręczy bocznych nad leżem 720 mm. ±30 mm
	Tak
	

	12. 
	Bezpieczne obciążenie do 80 kg
	Tak
	

	13. 
	Koła tworzywowe z metalowym widelcem 100 mm
	Tak
	

	14. 
	Krążki odbojowe w 4 rogach łóżka
	Tak
	

	15. 
	Uchwyty metalowe materaca w leżu
	Tak
	

	16. 
	Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym dopasowanym do wymiarów leża o wysokości 70 mm – 80 mm
	Tak
	

	17. 
	Pozostałe
	
	

	18. 
	Okres gwarancji [min 24 miesiące], 
	Tak
podać
	

	19. 
	Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy okresowe i związana z nimi  wymiana materiałów zużywalnych -  w okresie gwarancji – nieodpłatnie 
	Tak
Podać ilość wymaganych przeglądów
	

	20. 
	Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce
	Tak
Podać dane kontaktowe
	

	21. 
	Gwarancja produkcji części zamiennych [min 10 lat]
	Tak
	

	22. 
	Szkolenie dla personelu w miejscu użytkowania
	Tak
	

	23. 
	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 48 h. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – łóżko zastępcze
	Tak
	

	24. 
	W okresie gwarancji maksimum 3 naprawy techniczne tego samego podzespołu lub wynikające z wad ukrytych spowodują wymianę podzespołu/łóżka na nowe
	Tak
	

	25. 
	· Protokół przekazania
· Karta gwarancyjna
· Instrukcja obsługi i dezynfekcji w języku polskim 
	Tak
Dostarczyć wraz z dostawą
	

	26. 
	Oferowane łóżka  będą kompletne i po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów
	Tak
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