Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 2 do umowy

Zadanie nr 1: Elementy systemu zamkniętego do pobierania krwi oraz drobny sprzęt do pobierania krwi oraz wykonywania badań w zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej oraz Pracowni Serologii Transfuzjologicznej
	Liczba poszczególnych pozycji:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	1) strzykawkoprobówki morfologiczne z napylonym EDTA, 2,5 - 3,0 ml,
	
	

	średnica - 10 - 11 mm
	
	
	
	
	300 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) strzykawkoprobówki morfologiczne z napylonym EDTA, 1 - 2 ml,
	
	

	średnica - 8 - 9 mm
	
	
	
	
	
	500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3) strzykawkoprobówki morfologiczne z napylonym EDTA, 4,5 - 5 ml, 
	
	

	średnica 12 - 13 mm
	
	
	
	
	
	500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4) strzykawkoprobówki koagulologiczne 2,5 - 3 ml, średnica 12 - 13 mm
	150 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5) strzykawkoprobówki biochemiczne z wykrzepiaczem naniesionym
	
	

	na kulki, 7 - 8 ml, średnica 14 - 15 mm
	
	
	
	40 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6) strzykawkoprobówki biochemiczne z wykrzepiaczem naniesionym
	
	

	na kulki, 2,5 - 3 ml, średnica 10 - 11 mm
	
	
	
	200
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7) strzykawkoprobówki do OB. w formie liniowej,  2 - 2,5  ml
	
	3 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8) pipety do OB bez skali; skala na statywach
	
	
	3 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9) strzykawkoprobówki do OB. w formie logarytmicznej,  3 - 3,5  ml;
	
	

	skala na statywach
	
	
	
	
	
	12 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10) strzykawki do gazometrii tętniczej 1 - 2 ml, z heparyną 
	
	
	

	litową, z nałożonym filtrem odpowietrzającym, pakowane pojedynczo,
	30 000
	

	sterylne
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11) strzykawkoprobówki biochemiczne z wykrzepiaczem i żelem separującym
	
	

	1 - 2 ml, średnica 8 - 9 mm
	
	
	
	
	400
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12) strzykawkoprobówki z heparyną litową 7 - 8 ml, średnica 14 -15 mm
	140 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13) strzykawkoprobówki z heparyną litową 2 - 3 ml, średnica 10 - 11 mm
	190 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14) Igły wraz z wymaganymi łącznikami średnica 8 - 9 mm, sterylne
	280 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15) Igły systemowe z bezpiecznymi osłonkami z nasadką średnica 8 - 9 mm,
	
	

	sterylne
	
	
	
	
	
	
	10 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16) łączniki do systemu luer, jednorazowe, oddzielnie pakowane, sterylne
	75 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17) strzykawkoprobówki koagulologiczne 9-10 ml, średnica 15 - 16 mm
	200
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18) strzykawkoprobówki z heparyną litową 1 - 2 ml, średnica 8 - 9 mm
	500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19) system do mikropobrań z EDTA 200 - 300 mikrolitrów z kapilarą
	7 500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20) system do mikropobrań biochemicznych z żelem separacyjnym 200 -
	
	

	300 mikrolitrów z kapilarą
	
	
	
	
	4 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21) probówki do wykonywania badań serologicznych 7,5 - 8,5 ml
	
	
	

	średnica 12 - 13 mm
	
	
	
	
	
	40 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22) probówki do wykonywania badań serologicznych 3,5 - 5 ml,
	
	
	

	średnica 11-12 mm
	
	
	
	
	
	70 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23) probówki okrągłodenne 12-14 ml, średnica 15-16 mm (przejrzyste)
	50 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24) probówki okrągłodenne 5 - 6 ml, średnica 12-13 mm (przejrzyste)
	18 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25) probówki okrągłodenne 5 - 6 ml, średnica 12-13 mm (przejrzyste),
	
	

	z nakrętką, sterylne, pojedynczo pakowane
	
	
	
	3 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26) końcówki do pipet 200 mikrolitrów
	
	
	
	180 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27) końcówki do pipet 1000 mikrolitrów
	
	
	
	50 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28) końcówki do pipet o pojemności 0,5 - 2,5 ml
	
	
	500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29) końcówki do pipet o pojemności 1 - 5 ml
	
	
	5 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30) końcówki do pipet 0,2 - 20 mikrolitrów
	
	
	
	1 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31) naczynka do moczu ok. 100 ml
	
	
	
	70 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32) zakrętki do naczynek do moczu
	
	
	
	70 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33) pojemniki do kału
	
	
	
	
	
	4 500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34) pojemniki do moczu jałowe z zakrętką, 70 - 100 ml
	
	12 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35) naczynka reakcyjne 2 ml, polipropylenowe, stożkowe dno, kołnierz
	
	

	przedłużający
	
	
	
	
	
	4 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36) probówki stożkowe plastikowe, ok. 12 ml
	
	
	20 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37) probówki typu Eppendorf, dno stożkowe, doczepione zamknięcie
	
	

	wysokość 39 - 40 mm, średnica 10 - 11 mm
	
	
	30 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38) płytki Petriego sterylne, średnica 90 -100 mm
	
	
	12 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39) płytki Petriego sterylne, średnica 55 - 65 mm
	
	
	5 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40) pipety 3,5 ml, sterylne, pakowane pojedynczo
	
	
	3 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41) worki z polipropylenu do autoklawowania 58 - 62 cm/70-80 cm,
	
	

	trwałe w temp. co najmniej 130 stopni C
	
	
	
	2 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42) ezy jałowe 10 mikrolitrów pakowane po 10 sztuk
	
	
	60 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43) ezy jałowe 1 mikrolitr pakowane po 10 sztuk
	
	
	12 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44) ezy igłowe sterylne, pakowane po 10 sztuk
	
	
	1 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45) ezy typu hokej, sterylne, pakowane po 5 sztuk
	
	
	1 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46) pojemniki na odpady, jednorazowe, nieprzekłuwalne, pojemność
	
	

	max. 3,5 l, wysokość 25 - 30 cm
	
	
	
	500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47) bagietka z polipropylenu długości ok. 12 cm
	
	
	2 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48) nakłuwacze igłowe o głębokości wkłucia 1,8 mm
	
	
	50 000
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	L.p.
	Nazwa asortymentu
	Ilość 


	Wielkość 

opak.
	Ilość opak.


	Cena jedn. opak.

netto
	Wartość netto

(kol.5x6)
	Stawka podatku

VAT (%)
	Kwota podatku VAT

(kol.7x8)
	Wartość brutto

(kol.7+kol.9)
	Nr katalogowy/

producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Razem 
	
	
	
	
	


	L.p.
	Wymagania
	Parametry wymagane-  warunek graniczny
	Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego

( TAK, NIE )

	Wymagane kryteria – dotyczy pozycji 1 – 18

	1. 
	Pobieranie krwi metodą aspiracyjno-próżniową
	TAK
	

	2. 
	Probówki z naklejonymi indywidualnie etykietami
	TAK
	

	3. 
	Probówki wykonane z tworzywa sztucznego
	TAK
	

	4. 
	Wszystkie pozycje od jednego producenta
	TAK
	

	5. 
	Igła na stałe połączona z nasadką
	TAK
	

	6. 
	Zamknięcie probówek zakręcanym korkiem
	TAK
	

	7. 
	Możliwość podania leku po pobraniu krwi bez dodatkowego wkłucia
	TAK
	

	Inne wymagania 

	8. 
	Wykonawca dostarczy nieodpłatnie:

-  50 nieprzezroczystych statywów do probówek/ strzykawkoprobówek z minimum 50 miejscami każdy, o średnicy otworu dostosowanej do oferowanego asortymentu oraz 50 staz do ucisku kończyny 

- 2 wirówki z zakresem prędkości do co najmniej 14000 obrotów na minutę z rotorem  na probówki typu "Eppendorf" 1,5 ml - 24 sztuki (np. MPW 55 z odpowiednim rotorem) 

-  pipetę: o zmiennej objętości 0,5 - 5 ml, ze zrzucaną końcówką i możliwością autoklawowania w całości
- 1 mieszadło hematologiczne

- zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż:
·         processor min. Intel I5
·         pamięć RAM 8 GB DDR
·         dysk twardy SSD min. 500 GB
·         karta sieciowa 10/100/1000 Mb
·         system operacyjny Windows 10 PROFESIONAL PL 64bit. (najbardziej aktualny)
·         opcjonalnie MS Office 2016 z Outlookiem

·         monitor LCD 24 "
·         klawiatura i mysz firmy Logitech wersja OEM
- wydzierżawi urządzenie do automatycznego odczytu OB o następujących, minimalnych cechach:
# urządzenie fabrycznie nowe
# co najmniej 30 miejsc pomiarowych
# czytnik kodów paskowych
# oprogramowanie w j. polskim
# możliwość wpisania danych pacjenta z klawiatury urządzenia
# urządzenie zostanie, na koszt oferenta, podłączone do sieci informatycznej szpitala, nie później niż 14 dni od podpisania umowy
- Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie niezbędne szkolenia dla bezpośrednich użytkowników, po uzgodnieniu z kierownikiem Zakładu
- Wykonawca – na etapie zawarcia umowy, a przed przystąpieniem do realizacji - dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania: 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami;  2) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015.


	TAK
	


Brak wypełnienia wskazanych dla Wykonawcy kolumn spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
………………….. dnia ……………………….







…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 2: Zestawy odczynnikowe, oprogramowanie oraz stacje robocze niezbędne do zbierania, analizy i opracowania statystycznego badań 
w ramach wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości
A) Wykonawca dostarczy następujące zestawy odczynnikowe do badań kontrolnych:

1) Kontrola oznaczeń biochemicznych w surowicy
Kontrola na 2 poziomach w formie ciekłej gotowej do użycia, stabilność po otwarciu w temperaturze 2-8 C: minimalna 7 dni.

Maksymalna objętość fiolki nie większa niż 5 ml.

Zapotrzebowanie – 2440 ml 

Kontrola następujących parametrów: ALT, AST, AMYL, LDH, CK, TBIL, GLUKOZA, AZOT MOCZNIKA KREATYNINA, ALBUMINA, BIAŁKO CAŁKOWITE, Na, K, Cl, Ca, Mg, FOSFORANY, PROTEINOGRAM, GGTP, ALP, CHOL, CHOL-HDL, CHOL-LDL, KWAS MOCZOWY, ŻELAZO, ETANOL, CK, TRIGLICERYDY.
Maksymalnie 1 zmiana serii w trakcie trwania umowy.

2) Kontrola oznaczeń białek specyficznych
Kontrola na 3 poziomach w formie ciekłej gotowej do użycia, stabilność po otwarciu w temperaturze 2-8 C: minimalna 21 dni.

Maksymalna objętość fiolki 1 ml.

Zapotrzebowanie – 540 ml + 380 ml (PCT)
Kontrola następujących parametrów: CRP, hsCRP, KWAŚNA α-1GLIKOPROTEINA, LIPOPROTEINA (a), APO-A1, APO-B, ALBUMINA, α1ANTYTRYPSYNA,CERULOPLAZMINA, α2MAKROGLOBULINA, HAPTOGLOBINA, TRANSFERYNA, SKŁADOWA C3 DOPEŁNIACZA, SKŁADOWA C4 DOPEŁNIACZA, IMMUNOGLOBULINY: IgG, IgA, IgM, IgE, ŁAŃCUCHY LEKKIE κ I λ (WOLNE+ZWIĄZANE), CYSTATYNA C, BIAŁKO OLIGOKLONALNE W PMR, ASO, β2MIKROGLOBULINA, PCT, RF
Maksymalnie 1 zmiana serii w trakcie trwania umowy.

3) Kontrola oznaczeń biochemicznych w moczu
Kontrola na 2 poziomach w formie ciekłej gotowej do użycia, stabilność po otwarciu w temperaturze 2-8 C: minimalna 30 dni.

Maksymalna objętość fiolki 10 ml.

Zapotrzebowanie –720 ml

Kontrola następujących parametrów: BIAŁKO-ILOŚCIOWO, KREATYNINA, ALBUMINA, AMYLAZA, AZOT MOCZNIKA, KORTYZOL, K, Na, Cl, Mg, FOSFORANY
Maksymalnie 1 zmiana serii w trakcie trwania umowy.

4) Kontrola oznaczeń hemoglobiny glikowanej
Kontrola na 2 poziomach w formie liofilizowanej, stabilność po otwarciu w temperaturze 2-8 C: minimalna 7 dni.

Maksymalna objętość fiolki 0,5 ml.

Zapotrzebowanie – 20 ml

Maksymalnie 1 zmiana serii w trakcie trwania umowy.

5) Kontrola oznaczeń immunochemicznych
Kontrola na 3 poziomach w formie liofilizowanej, stabilność po otwarciu w temperaturze 2-8 C: minimalna 7 dni.

Maksymalna objętość fiolki 5 ml.

Zapotrzebowanie –  1260 ml

Kontrola następujących parametrów: βhCG, LH, FSH, PROLAKTYNA, PROGESTERON, ESTRADIOL, TESTOSTERON, TSH, WOLNA TYROKSYNA, WOLNA TRIJODOTYRONINA, KORTYZOL, FERRYTYNA, WITAMINA B12 .
Maksymalnie 1 zmiana serii w trakcie trwania umowy.

6) Kontrola oznaczeń immunochemicznych – markery nowotworowe
Kontrola na 3 poziomach w formie liofilizowanej, stabilność po otwarciu w temperaturze 2-8 C: minimalna 7 dni.

Maksymalna objętość fiolki 2 ml.

Zapotrzebowanie – 720  ml

Kontrola następujących parametrów: CEA, AFP,CA19.9, CA125, CA15.3, TOTAL  PSA, FREE PSA.
Maksymalnie 1 zmiana serii w trakcie trwania umowy.

7) Kontrola oznaczeń immunochemicznych – specjalistyka
Kontrola na 3 poziomach w formie ciekłej gotowej do użycia, stabilność po otwarciu w temperaturze 2-8 C: minimalna 21 dni.

Maksymalna objętość fiolki 5 ml.

Zapotrzebowanie – 540 ml

Kontrola następujących parametrów: anty-TPO, PTH, WITAMINA D, C-PEPTYD.
Maksymalnie 1 zmiana serii w trakcie trwania umowy.

8) Kontrola markerów kardiologicznych
Kontrola na 3 poziomach w formie ciekłej gotowej do użycia, stabilność po otwarciu w temperaturze 2-8 C: minimalnie 7 dni.

Maksymalna objętość fiolki 3 ml.

Zapotrzebowanie – 640 ml

Kontrola następujących parametrów: TROPONINA I, wysokoczuła TROPONINA I, BNP.
Maksymalnie 1 zmiana serii w trakcie trwania umowy.

9) Kontrola oznaczeń koagulologicznych
Kontrola na 3 poziomach w formie liofilizowanej, stabilność po otwarciu w temperaturze 2-25 C: minimalna 48 godzin.

Maksymalna objętość fiolki 1 ml.

Zapotrzebowanie – 1260 ml

Kontrola następujących parametrów: PT, APTT, FIBTYNOGEN, AT3.
Maksymalnie 1 zmiana serii w trakcie trwania umowy.

10) Kontrola oznaczeń d-dimerów
Kontrola na 2 poziomach w formie ciekłej gotowej do użycia, stabilność po otwarciu w temperaturze 2-8 C: minimalna 14 dni.

Maksymalna objętość fiolki 1 ml.

Zapotrzebowanie – 130 ml

Maksymalnie 1 zmiana serii w trakcie trwania umowy.

11) Kontrola do testów paskowych oraz osadu moczu
Kontrola na 2 poziomach w formie ciekłej gotowej do użycia, stabilność po otwarciu w temperaturze 2-25 C: minimalna 30 dni.

Maksymalna objętość fiolki 12 ml.

Zapotrzebowanie – 1720 ml

Kontrola następujących parametrów:

A)pasek testowy: BIAŁKO, GLUKOZA,CIAŁA KETONOWE, BILIRUBINA, UROBILINOGEN, ERYTROCYTY, LEUKOCYTY, AZOTYNY, Ph, CIĘŻAR WŁAŚCIWY, KWAS ASKORBINOWY

B)osad moczu: ERYTROCYTY, LEUKOCYTY, KRYSZTAŁY, WAŁECZKI.
Maksymalnie 1 zmiana serii w trakcie trwania umowy.
12) Kontrola płynu mózgowo-rdzeniowego
Kontrola na 2 poziomach w formie ciekłej gotowej do użycia, stabilność po otwarciu w temperaturze 2-8 C: minimalnie 30 dni.

Maksymalna objętość fiolki 3 ml.

Zapotrzebowanie – 180 ml

Kontrola następujących parametrów: BIAŁKO, Cl, GLUKOZA, IgG.

Maksymalnie 1 zmiana serii w trakcie trwania umowy.

13) Kontrola oznaczeń homocysteiny
Kontrola na 3 poziomach w formie ciekłej gotowej do użycia, stabilność po otwarciu w temperaturze 2-8 C: minimalna 30 dni.

Maksymalna objętość fiolki 1 ml.

Zapotrzebowanie – 70 ml

Maksymalnie 1 zmiana serii w trakcie trwania umowy.

14) Kontrola leków immunosupresyjnych
Kontrola na 3 poziomach w formie liofilizowanej, stabilność po otwarciu w temperaturze 2-8 C: minimalna 14 dni.

Maksymalna objętość fiolki 2 ml.

Zapotrzebowanie – 180 ml

Kontrola następujących parametrów: TAKROLIMUS, SIROLIMUS,CYKLOSPORYNA.
Maksymalnie 1 zmiana serii w trakcie trwania umowy.

15) Kontrola hematologiczna
Kontrola na 3 poziomach w formie ciekłej gotowej do użycia, stabilność po otwarciu w temperaturze 2-8 C: minimalna 14 dni.

Maksymalna objętość fiolki 5 ml.

Zapotrzebowanie – 1410 ml

Kontrola następujących parametrów: RBC,WBC, HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC, RDW-SD,RDW-CV,PLT,MPV,NEUT#,LYMPH#,MONO#,EOS#,BASO#, NEUT,LYMPH,MONO,EOS,BASO.

Z uwzględnieniem używanych aktualnie przez Zamawiającego analizatorów hematologicznych. 

16) Kontrola retikulocytów
Kontrola na 3 poziomach w formie ciekłej gotowej do użycia, stabilność po otwarciu w temperaturze 2-8 C: minimalna 14 dni.

Maksymalna objętość fiolki 4 ml.

Zapotrzebowanie – 120 ml

Kontrola następujących parametrów: RBC, RETIC, RETIC#, IRF- frakcja niedojrzałych retykulocytów.

Z uwzględnieniem używanych aktualnie przez Zamawiającego analizatorów hematologicznych

17) Kontrola oznaczeń leków w surowicy
Kontrola na 3 poziomach w formie ciekłej gotowej do użycia, stabilność po otwarciu w temperaturze 2-8 C:minimalna 30 dni.

Maksymalna objętość fiolki 5 ml.

Zapotrzebowanie – 60 ml

Kontrola następujących parametrów: DIGOKSYNA, TEOFILINA, KARBAMAZEPINA, KWAS WALPROINOWY.
Maksymalnie 1 zmiana serii w trakcie trwania umowy.
B) Wykonawca dostarczy oprogramowanie do zbierania, analizy i opracowania statystycznego badań w ramach wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości 
o następujących cechach:

a. Oprogramowanie oparte o architekturę klient-serwer

b. Oprogramowanie umożliwiające jednoczesny dostęp do bazy danych z co najmniej 8 stanowisk roboczych. Możliwość jednoczesnego (konkurencyjnego) korzystania z bazy danych przez co najmniej 8 użytkowników

c. Oprogramowanie musi pochodzić od dostawcy materiałów kontrolnych z możliwością wprowadzenia i analizowania wyników kontroli jakości uzyskanych w materiale kontrolnym pochodzącym od dowolnego producenta

d. Zapewnienie automatycznego przesyłu danych kontroli jakości z laboratoryjnego systemu informatycznego Zamawiającego (Eskulap) dla 10 analizatorów wskazanych przez Zamawiającego

e. Oprogramowanie posiadające funkcję optymalizacji procesów wewnętrznej kontroli jakości poprzez automatyczny dobór optymalnych reguł Westgarda z wykorzystaniem kart OPS

f. Oprogramowanie umożliwiające monitorowanie wykonania oznaczeń kontroli jakości dla założonych testów oraz ich poprawności tzn. spełnienia założonych kryteriów. System powiadomień za pomocą poczty elektronicznej o niewykonaniu oznaczenia kontroli jakości oraz o złamaniu założonych reguł

g. Oprogramowanie zapewniające udział w programie porównań międzylaboratoryjnych

h. System raportów z możliwością eksportu w formacie PDF. dokumentujących proces kontroli jakości w zgodzie z normą ISO 15189

i. Dostępne wykresy: Levey-Jenings, Youden, Youndt, z możliwością eksportu w formacie PDF.

j. System porównań wyników kontroli jakości laboratorium z grupą porównawczą definiowaną przez użytkownika, możliwość eksportu do arkusza danych Excel

k. Instalacja dostarczonego oprogramowania na wskazanych przez zamawiającego stacjach roboczych

Ad punkt A) i B): Wszystkie odczynniki oraz oprogramowanie muszą pochodzić od tego samego producenta.

C) Wykonawca wydzierżawi 2 stacje robocze do obsługi oprogramowania wg specyfikacji w punkcie B. Stacje robocze będę wyposażone w pakiet informatyczny Office.

D) Wykonawca dostarczy 2 chłodziarki o parametrach niezbędnych do przechowywania materiałów kontrolnych w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem.
E) Wykonawca dostarczy podręcznik: Diagnostyka Laboratoryjna z Elementami Biochemii Klinicznej; Dembińska-Kieć A, Naskalski J, Solnica B. Wyd. Edra Urban&Partner, najnowsze dostępne wydanie (nie starsze niż 2017)

F) Wymagania dodatkowe:

a. Wykonawca zapewni bieżący dostęp do konsultacji merytorycznych związanych z obsługą systemu

b. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników wskazanych przez kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej w pełnym zakresie, niezbędnym do poprawnej obsługi urządzeń
c. Instalacja stacji roboczych i oprogramowania oraz zapewnienie własnym staraniem i kosztem dwukierunkowej komunikacji urządzeń z systemem informatycznym szpitala do 21 dni od daty zawarcia umowy
d. Zapewnienie pełnej funkcjonalności w zakresie 10 analizatorów – do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy

e. Wykonawca udzieli gwarancji na dzierżawione stacje robocze na cały okres trwania umowy (przeglądy gwarancyjne i naprawy wraz z częściami zamiennymi – na koszt oferenta); czas reakcji serwisu – do 24 h

f. Wykonawca zapewni ciągłość funkcjonowania oprogramowania (i ewentualną konieczną aktualizację) na cały okres trwania umowy.
g. Wykonawca – na etapie zawarcia umowy, a przed przystąpieniem do realizacji - dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania: 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami;  2) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015.

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	Wielkość 

opak.
	Ilość opak.


	Cena jedn. opak.

netto
	Wartość netto

(kol.4x5)
	Stawka podatku

VAT (%)
	Kwota podatku VAT

(kol.6x7)
	Wartość brutto

(kol.6+kol.8)
	Nr katalogowy/

producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wartość za 24 m-ce dzierżawy 2 (dwóch) stacji roboczych
	
	
	
	
	
	
	
	

	Razem 
	
	
	
	
	


Brak wypełnienia wskazanych dla Wykonawcy kolumn spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
………………….. dnia ……………………….







…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 3: Zestawy odczynnikowe do oznaczeń glukozy we krwi włośniczkowej wraz z dzierżawą 2 urządzeń do wykonywania tych badań
Wykonawca dostarczy odczynniki wraz z materiałami kalibracyjnymi i kontrolnymi oraz wszelkimi innymi niezbędnymi akcesoriami do wykonania 120 000 badań glikemii we krwi włośniczkowej oraz wydzierżawi 2 urządzenia do wykonywania tych badań, w tym jedno fabrycznie nowe, drugie nie starsze niż rok produkcji 2015
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	Ilość oznaczeń


	Wielkość 

opak.
	Ilość opak.


	Cena jedn. opak.

netto
	Wartość netto

(kol.5x6)
	Stawka podatku

VAT (%)
	Kwota podatku VAT

(kol.7x8)
	Wartość brutto

(kol.7+kol.9)
	Nr katalogowy/

producent

	1.
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	….
	Wartość za 24 m-ce dzierżawy 2 (dwóch) analizatorów
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Razem 
	
	
	
	
	


	L.p.
	Wymagania
	Parametry wymagane-  warunek graniczny
	Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego

( TAK, NIE )

	Analizator 1:

	1. 
	Nazwa i rok produkcji analizatora
	TAK

 (należy podać)
	

	2. 
	oznaczanie z wykorzystaniem zasady pomiaru enzymatyczno- amperometrycznego, z wykorzystaniem czujnika chipowego (chip elektroniczny)


	TAK
	

	3. 
	przeprowadzanie analiz w zamkniętych probówkach (wykorzystanych wcześniej do pobierania materiału),


	TAK
	

	4. 
	zadeklarowanie precyzji i poprawności oznaczeń glikemii na poziomie nie gorszym niż: błąd precyzji do 3%, błąd systematyczny do 2,5%;
	TAK
	

	5. 
	minimalna liczba miejsc na talerzu reakcyjnym – 40,
	TAK
	

	6. 
	ciągła gotowość do pracy,
	TAK
	

	7. 
	możliwość wydruku wyników bezpośrednio z urządzenia,
	TAK
	

	8. 
	dostarczenie sprzętu podtrzymującego napięcie (tzw. UPS) przez co najmniej 30 minut, dostosowanego do oferowanych urządzeń,
	TAK
	

	Analizator 2:

	1. 
	Nazwa i rok produkcji analizatora
	TAK (należy podać)
	

	2. 
	oznaczanie z wykorzystaniem zasady pomiaru enzymatyczno- amperometrycznego, z wykorzystaniem czujnika chipowego (chip elektroniczny)


	TAK
	

	3. 
	przeprowadzanie analiz w zamkniętych probówkach (wykorzystanych wcześniej do pobierania materiału),


	TAK
	

	4. 
	zadeklarowanie precyzji i poprawności oznaczeń glikemii na poziomie nie gorszym niż: błąd precyzji do 3%, błąd systematyczny do 2,5%;
	TAK
	

	5. 
	minimalna liczba miejsc na talerzu reakcyjnym – 40,
	TAK
	

	6. 
	ciągła gotowość do pracy,
	TAK
	

	7. 
	możliwość wydruku wyników bezpośrednio z urządzenia,
	TAK
	

	8. 
	dostarczenie sprzętu podtrzymującego napięcie (tzw. UPS) przez co najmniej 30 minut, dostosowanego do oferowanych urządzeń,
	TAK
	

	Inne wymagania w stosunku do analizatora nr 1 i 2

	1. 
	Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot dzierżawy (łącznie z urządzeniami UPS) na okres trwania umowy i zobowiąże się do wykonywana obowiązków przejętych w gwarancji w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii
	TAK
	

	2. 
	Wykonawca zobowiązuje się do demontażu i odbioru dzierżawionych analizatorów w czasie nie dłuższym niż 21 dni od zakończenia obowiązywania umowy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
	TAK
	

	3. 
	Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania: 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami;  2) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015;


	TAK
	

	4. 
	Wykonawca dostarczy polskie wersje wszelkich instrukcji obsługi (na etapie zawarcia umowy, a przed przystąpieniem do realizacji)
	TAK
	

	5. 
	Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnych przeglądów i napraw wraz z ewentualną wymianą części zużywalnych przez cały okres trwania umowy (nie dotyczy czujników chipowych).
	TAK
	

	6. 
	Po trzeciej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany aparatu na nowy 
	TAK
	

	7. 
	Wykonawca przeprowadzi własnym staraniem i kosztem połączenie analizatorów ze szpitalną siecią informatyczną w terminie do 14 dni od zawarcia umowy
	TAK
	

	8. 
	Z kompletem aparatury / analizatorem Wykonawca dostarczy nieodpłatnie zestaw komputerowy (służący do niezwłocznego przekazywania wyników profili glikemii poprzez informatyczny system szpitalny do zleceniodawców) o parametrach nie gorszych niż:

· procesor Intel Intel Core I5 64bit 4 rdzeniowy
· pamięć RAM 4 GB 

· dysk twardy 500 GB 

· karta sieciowa 10/100 Mb 

· system operacyjny Windows 10 Professional PL aktywowany 

· monitor LCD min. 22 " 

· klawiatura i mysz optyczna
· wraz z 1 licencją na oprogramowanie Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32/64 Bit PL
oraz

· drukarkę laserową monochormatyczną obsługującą automatyczny duplex, posiadającą wbudowany interfejs sieciowy LAN oraz WiFi wykorzystującą materiały eksploatacyjne używane w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Do drukarki należy dołączyć 3 dodatkowe oryginalne materiały eksploatacyjne (tonery)
oraz
· 2 pipety laboratoryjne typu Eppendorf:

1)  nastawna 100 – 1000 ul

2)  o stałej objętości 200 ul

	TAK
	

	9. 
	Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników wskazanych przez kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej w pełnym zakresie, niezbędnym do poprawnej obsługi urządzeń.

	TAK
	


Brak wypełnienia wskazanych dla Wykonawcy kolumn spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
………………….. dnia ……………………….







…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

