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Sprawa: KC-zp.272-381/19
                                                              Kraków, 2019-06-26
WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 
I POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-06-25 wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa inkubatora z wytrząsaniem dla Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej, KC-zp.272-381/19.

Treść zapytania brzmi następująco:
1. Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem o zakresie prędkości wytrząsania 20-500 rpm? 

2. Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem o wymiarach zewnętrznych (W x H x D): 440 x 510 x 785 mm? 

3. Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem o wadze urządzenia 65 kg? 

4. Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z wyświetlaczem LCS do nastawiania prędkości obrotowej, czasu i temperatury? 

5. Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem bez powłoki antybakteryjnej? 

Odpowiedź Zamawiającego:
1. Zamawiający nie dopuszcza inkubatora z wytrząsaniem o zakresie prędkości wytrząsania 20-500 rpm – Wymagany w SIWZ  pełny zakres prędkości wytrząsania jest istotny w badaniach planowanych w ramach projektu. 
2. Zamawiający nie dopuszcza inkubatora o większych wymiarach, ze względu na ograniczony wymiar miejsca docelowego urządzenia.
3. Zamawiający nie dopuszcza inkubatora o wadze 65 kg, ponieważ prawie dwukrotnie cięższy inkubator będzie problematyczny przy przenoszeniu. 
4.Zamawiający w SIWZ wymaga dostarczenia urządzenia 
z wyświetlaczem LED. Jeżeli Wykonawca popełnił omyłkę pisarską i miał na myśli monitor LCD a nie LCS, to w takim przypadku Zamawiający  dopuszcza inkubator z wyświetlaczem LCD. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmian SIWZ.
  
5. Zamawiający nie dopuszcza inkubatora bez powłoki antybakteryjnej, ponieważ powłoka antybakteryjna jest istotnym czynnikiem ograniczającym ryzyko kontaminacji badanych materiałów kulturami bakteryjnymi.

Zmiany SIWZ

Zamawiający dokonuje zmiany w SIWZ (pkt. 3- Opis przedmiotu zamówienia, podp. 3.1).

Z zapisu:

Wyświetlacz LED do nastawiania prędkości obrotowej, czasu 
i temperatury.
Na zapis:

Wyświetlacz LED lub LCD do nastawiania prędkości obrotowej, czasu 
i temperatury.

Powyższe zmiany prowadzą również do przedłużenia terminu składania ofert z dnia 28/06/2019 r. na dzień 02/07/2019 r. 

Godzina oraz miejsce składania ofert nie ulega zmian. 

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.  Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia. 
...............................

mgr inż. Henryk Zioło
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