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Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Pismo: CSKDZP-2375/12/09/01/2019/4
 Warszawa dnia: 2019-10-30
Do wszystkich zainteresowanych
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)w trybie przetarg nieograniczony, na:

zakup i dostawa cyfrowego aparatu RTG ze stojakiem do zdjęć odległościowych i ze stołem kostnym,

Odpowiedzi Zamawiającego są następujące:

1. W związku dostawą aparatu RTG ze stojakiem do zdjęć odległościowych i ze stołem kostnym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy? 

Odp. NIE. Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy
2. Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

 Odp. TAK. Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy
3. W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu RTG z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

Odp. TAK. Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu RTG z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ
4. Dotyczy punktu nr 28, w którym Zamawiający wymaga by, maksymalna wartość obciążenia czasowo-prądowego lampy RTG dla ekspozycji zdjęciowej była nie mniejsza niż 850 mAs

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym wartość ta jest nie mniejsza niż 800 mAs.
UZASADNIENIE: Różnica wartości jest niewielka, wynosząca zaledwie 50 mAs i jest łatwa do skompensowania pozostałymi parametrami jak np. czas (s), kV, czy mA, które w oferowanym przez naszą firmę sprzęcie są lepsze niż wymagania SIWZ. Restrykcyjne pozostawanie przy tej wielkości parametru eliminuje możliwość złożenia konkurencyjnych ofert przez inne podmioty. Jest to zabieg marketingowy dążący do eliminacji być może korzystniejszych ofert.

Odp. Zamawiający zmienia wartość w punkcie nr 28 na 800 mAs.
5. Dotyczy punktu nr 42, w którym Zamawiający wymaga by pojemność cieplna kołpaka była nie mniejsza niż 2 000 kHU.

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym wartość ta wynosi 1 700 kHU.
UZASADNIENIE: Podobnie, jak w punkcie powyżej, różnica wartości jest niewielka, wynosząca 300 kHU. Producent sprzętu zdecydował, że przy oferowanej lampie i prędkości obrotowej anody jest to wartość wystarczająca i pozwalająca na dużą częstotliwość ekspozycji. System wyposażony jest w rozwiązanie zapobiegające przegrzaniu lampy RTG. Wartość ta nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego i do eliminacji być może korzystniejszych ofert. Pozostawanie przy tej wielkości parametru eliminuje możliwość złożenia konkurencyjnych ofert przez inne podmioty.
Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
6. Dotyczy punktu nr 52, w którym Zamawiający wymaga by maksymalna rozdzielczość przestrzenna detektora stacjonarnego wynosiła nie mniej niż 3,3 pl./mm.

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym wartość ta wynosi 3,5 pl./mm.
UZASADNIENIE: Ponownie stwierdzić należy, że niewielka różnica w rozdzielczości przestrzennej (0,2 pl./mm) nie ma istotnego wpływu na jakość diagnostyki. W istotniejszym parametrze, jakim jest wartość DQE, oferowany przez nas detektor przewyższa wymagania. Restrykcyjne ustawienie tego parametru eliminuje możliwość złożenia konkurencyjnych ofert przez inne podmioty. Utrzymanie tego parametru należy uznać jako zabieg marketingowy mający na celu eliminację innych oferentów.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wartość 3,5 pl/mm jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego.
7. Dotyczy punktu nr 57, w którym Zamawiający wymaga by maksymalna rozdzielczość przestrzenna detektora przenośnego wynosiła nie mniej niż 3,3 pl./mm.
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym wartość ta wynosi 3,5 pl./mm.
UZASADNIENIE: Jak wyżej w punkcie 4 stwierdzić należy, że niewielka różnica w rozdzielczości przestrzennej (0,2 pl./mm) nie ma istotnego wpływu na jakość diagnostyki. W istotniejszym parametrze, jakim jest wartość DQE, oferowany przez nas detektor przewyższa wymagania. Restrykcyjne ustawienie tego parametru eliminuje możliwość złożenia konkurencyjnych ofert przez inne podmioty. Utrzymanie tego parametru należy uznać jako zabieg marketingowy mający na celu eliminację innych oferentów.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wartość 3,5 pl/mm jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego.

8. Dotyczy punktu nr 63, w którym Zamawiający wymaga by do detektora przenośnego musiała być dołączona nakładana kratka przeciwrozproszeniowa automatycznie wykrywana przez system z automatyczną zmianą warunków ekspozycji po założeniu kratki.

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, nie posiadającego tej funkcjonalności
UZASADNIENIE: Zamawiający ogłosił postepowanie na aparat stacjonarny, w związku z czym ekspozycje poza stołem dotyczyć będą głównie kończyn, a w takim wypadku kratka przeciwrozporoszeniowa nie ma istotnego znaczenia.

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Dotyczy punktu nr 64, w którym Zamawiający wymaga by detektor był wyposażony w uchwyt umożliwiający wykonywanie zdjęć bocznych (poziomym promieniem) na stole i na łóżku pacjenta. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym brak jest uchwytu detektora.

UZASADNIENIE: Oferujący zastanawia się kto miałby trzymać detektor w czasie ekspozycji, badany pacjent? Czy operator? Oba rozwiązanie są niekorzystne z punktu widzenia wykonywanego zdjęcia i ochrony radiologicznej. Czy nie lepiej byłoby Zamawiającemu zamówić specjalny uchwyt trzymający detektor i zamocowywany do stołu? W ten sposób nikt nie byłby narażony na dodatkowe promieniowanie. Dodatkowo zachowana byłaby bardzo dobra stabilność detektora, co dawałoby nieporuszone zdjęcia RTG.

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Dotyczy punktu nr 73, w którym Zamawiający wymaga by zakres obrotu kołpaka lampy RTG wokół osi pionowej kolumny pozycjonera wynosił nie mniej niż 335º.
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym wartość ta wynosi 180  .
UZASADNIENIE: Mogłoby się wydawać, że oferowane rozwiązanie posiada znacznie mniejszy zakres niż wymagany. Jest to jednak wartość w zupełnie wystarczająca do wykonania wszystkich ekspozycji na stole i poza nim. Żądana przez Zamawiającego wartość zakresu obrotu kołpaka oznacza, że obraca się on bez mała wokoło. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w takim przypadku, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Min. Zdrowia dotyczącymi stosowania promieniowania jonizującego, pomieszczenie musiało by być znacznie większe, zapewniając odległość min. 1,5 m lampy RTG od ściany po przeciwnej stronie stołu RTG. Utrzymanie tego parametru należy uznać jako zabieg marketingowy mający na celu eliminację innych oferentów z być może korzystniejszymi ofertami.

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

11. Dotyczy punktu nr 82, statywu do zdjęć odległościowych, w którym Zamawiający wymaga by zakres ruchu poziomego zespołu detektora (odniesiony do centrum detektora) był nie mniejszy niż 3 400 mm (=3,4 m).
Prosimy o wyjaśnienie o jaki ruch chodzi? Zwykle stojak do zdjęć odległościowych posadowiony jest na stałe. Być może parametr ten ma dotyczyć innej funkcjonalności lub mieć inną wartość? Ruchomość kolumny z detektorem przy stole zapewnia w wystarczająco dużo możliwości by wykonywać zdjęcia poza stołem. Po co zwiększać koszty i dublować tę funkcję, charakterystyczną dla jednego dostawcy?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. Dotyczy punktu nr 83, w którym Zamawiający wymaga by odległość centrum zespołu detektora od podłogi w jego najniższym położeniu była nie większa niż 350 mm.
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym wartość ta wynosi 400 mm.

UZASADNIENIE: Różnica wartości jest niewielka wynosząca 50 mm (=5 cm) co w żaden sposób nie ogranicza możliwości wykonywania wszelkich ekspozycji. Podobnie, jak pisaliśmy powyżej ograniczenie to wprowadzono wyłącznie w celu eliminacji konkurencyjnych rozwiązań.

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza wartość odległości 400 mm. Punkt 83 otrzymuje brzmienie:

“Wymagana odległość centrum zespołu detektora od podłogi w jego najniższym położeniu nie większa niż 400 mm.”

13. Dotyczy punktu nr 91, w którym Zamawiający wymaga by długość blatu stołu pacjenta była mniejsza niż 2400 mm.

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym wartość ta wynosi 2300 mm.
UZASADNIENIE: Różnica wartości jest niewielka wynosząca 100 mm (=10 cm) co w żaden sposób nie ogranicza możliwości wykonywania wszelkich ekspozycji. Trudno sobie wyobrazić pacjenta w Polsce o wzroście większym niż 190 cm. Podobnie, jak pisaliśmy powyżej ograniczenie to wprowadzono wyłącznie w celu eliminacji konkurencyjnych rozwiązań.

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza wartość długości blatu 2300 mm. Punkt 91 otrzymuje brzmienie:

“Wymagana długość blatu stołu pacjenta nie mniejsza niż 2300 mm.”
14. Dotyczy punktu nr 96, w którym Zamawiający wymaga by zakresy ruchów blatu stołu wynosiły:

- płynny ruch wzdłużny – co najmniej 1100 mm

- płynny ruch poprzeczny – co najmniej 240 mm

- ruch pionowy – co najmniej 400 mm

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym wartość płynnego ruchu pionowego wynosi 390 mm.

UZASADNIENIE: Różnica wartości jest niewielka wynosząca 10 mm (=1 cm) co w żaden sposób nie ogranicza możliwości wykonywania wszelkich ekspozycji i nie wpływa na jakość diagnostyki. Oferujemy stół, w którym pozostałe wartości płynnego ruchu są większe, niż opisane w specyfikacji. Podobnie, jak pisaliśmy powyżej ograniczenie to wprowadzono wyłącznie w celu eliminacji konkurencyjnych rozwiązań.

Odp. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym wartość ruchu pionowego wynosi co najmniej 390 mm, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań zakresu ruchu dla pozostałych  ruchów blatu stołu. Punkt 96 otrzymuje odpowiednie cząstkowe brzmienie: “- ruch pionowy    co najmniej 390 mm”
15. Dotyczy. Wymagana odległość pomiędzy powierzchnią blatu stołu a powierzchnią detektora obrazu rtg.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym odległość pomiędzy powierzchnią blatu stołu a powierzchnią detektora obrazu rtg wynosi 80 mm , w przypadku płaskiego blatu stołu o wymiarach 240cm na 85cm? Jest to doskonały blat o dużej powierzchni. Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. TAK. Zamawiający zmienia brzmienie załącznika nr 6 do SIWZ, punktu: 94 na następujące:

“Wymagana odległość pomiędzy powierzchnią blatu stołu a powierzchnią detektora obrazu rtg nie większa niż 80 mm”
16. Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, punktu 103:

Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić punkt, ponieważ jego brzmienie jest trudne w interpretacji? Proponujemy alternatywny zapis: „Konsola operatora o głębi bitowej nie mniejszej niż 12 bitów”.

Odp. Punkt 103 otrzymuje brzmienie: . Wymagana rozdzielczość matrycy akwizycyjnej - nie gorsza niż 12 bitów
17. Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, punktu 1:

Prosimy o zmianę ostatniego podpunktu na: - wyprodukowana w roku 2019 lub nowsza. W przypadku przedłużającego się postepowania tego typu zapis umożliwi Zamawiającemu otrzymanie aparatu z bieżącej produkcji.

Odp. Zamawiający zmienia wymaganie w załączniku nr 6 do SIWZ, punkt 1 na następujące: “Oferowana aparatura musi być: - fabrycznie nowa (aparatura nie używana,  nie rekondycjonowana, nie powystawowa, wszystkie elementy składowe i podzespoły  fabrycznie nowe) 

- wyprodukowana nie wcześniej niż w roku 2019.”
18. Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, punktu 2:

Prosimy o usuniecie wymogu dostarczenia instrukcji obsługi w języku angielskim w formie papierowej. Tego typu instrukcja nie będzie wykorzystywana w przypadku dostarczenia wersji w języku polskim. W związku z tym prosimy o zmianę zapisu na:
„Dostarczona aparatura musi być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej, dokumentację serwisową w języku angielskim lub polskim w formie elektronicznej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem serwisowym koniecznym do diagnozowania i kalibrowania (regulowania) poszczególnych części składowych oferowanego systemu diagnostycznego.”

Odp. Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 6 do SIWZ, punkt 2 na następujący:
“Dostarczona aparatura musi być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej, instrukcję obsługi w języku angielskim w formie elektronicznej, dokumentację serwisową w języku angielskim lub polskim w formie elektronicznej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem serwisowym koniecznym do diagnozowania i kalibrowania (regulowania) poszczególnych części składowych oferowanego systemu diagnostycznego.”
19. Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, punktu 44: „Musi być możliwość ustawienia dodatkowej filtracji za pomocą przycisków funkcyjnych znajdujących się zespole kołpaka.”

Prosimy o potwierdzenie spełnienia parametrów w przypadku możliwości ustawienia dodatkowej filtracji za pomocą przycisków funkcyjnych wyświetlanych na ekranie dotykowym w zespole kołpaka. Jest to rozwiązanie spełniające dokładnie taką same funkcję, co rozwiązanie wymagane tylko nowocześniejsze.

Odp. Zamawiający potwierdza spełnienie parametrów w opisanym rozwiązaniu technicznym.

20. Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, punktu 60. Wymagana obciążalność detektora na całej powierzchni.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony przez detektor, który według nomenklatury producenta w danych technicznych ma określoną maksymalną wagę pacjenta 300 kg przy zdjęciach, w których detektor jest obciążony na całej powierzchni np. klatka piersiowa na łóżku?

Odp. TAK, pod warunkiem obciążalności detektora na całej powierzchni
21. Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, punktu 93. – Wymagany współczynnik pochłaniania promieniowania RTG blatu na całej długości obszaru wykonywania badań.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym współczynnik pochłaniania promieniowania rtg blatu na całej długości obszaru wykonywania badań jest mniejsze 1,2 mmAl (100kV)? Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie konkurencyjnej oferty z blatem o dużej powierzchni roboczej 240cm x 85 cm o największym na rynku dopuszczalnym obciążeniu 375 kg.

TAK. Zamawiający zmienia brzmienie załącznika nr 6 do SIWZ, punktu: 93 na następujące:
“Wymagany współczynnik pochłaniania promieniowania rtg blatu na całej długości obszaru wykonywania badań nie gorszy niż ekwiwalent 1,2 mmAl (100kV)”

22. Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, rozdziału: Statyw do zdjęć odległościowych:
Czy Zamawiający zechce dodać istotny wymagany punkt:

„Dopuszczalne obciążenie modułu detektora, gdy znajduje się on w pozycji poziomej min. 30kg”.

Taki zapis określa bardzo ważny parametr mający wpływ na wykonywanie zdjęć kończyn na ustawionym poziomo detektorze, zwłaszcza, gdy te kończyny są w gipsie lub stelażu i ich masa jest znaczna.


Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

23. Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ rozdziału: System cyfrowego przetwarzania obrazu oraz postprocesingu wraz z oprogramowaniem:

Czy Zamawiający będzie wymagał funkcjonalności pozwalającej na monitorowanie ułożenia (ustawienia) pacjenta przez wyświetlanie obrazu z kamery wbudowanej w kolimator na ekranie konsoli operatora i dotykowym ekranie przy kołpaku lampy RTG. Funkcjonalność ma za zadanie minimalizację dawki pacjenta przez jak najmniejszą liczbę zdjęć odrzuconych. Prosimy o dodanie punktu:

„Funkcja pozwalająca na monitorowanie ułożenia (ustawienia) pacjenta przez wyświetlanie obrazu z kamery wbudowanej w kolimator na ekranie konsoli operatora i dotykowym ekranie przy kołpaku lampy RTG”

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.


24. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ:

Dotyczy rozdziału: System cyfrowego przetwarzania obrazu oraz postprocesingu wraz z oprogramowaniem.

Czy Zamawiający zgodzi się punktować rozwiązanie z kamerą wbudowaną w kolimator pozwalającą na wyświetlanie obrazu na ekranie dotykowym przy kołpaku lampy i na ekranie konsoli operatora. Rozwiązanie to wspomaga pozycjonowanie pacjenta oraz pozwala na lepsze monitorowanie pacjenta i zapobieganie powstawaniu zdjęć odrzuconych ze względu na nieprawidłowe pozycjonowanie pacjenta (operator widzi czy pacjent się przemieścił). Prosimy o wprowadzenie punktu o brzmieniu:
„Czy oferowany aparat posiada kamerą wbudowaną w kolimator pozwalającą na wyświetlanie obrazu na ekranie dotykowym przy kołpaku lampy i na ekranie konsoli operatora”.

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

25. Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, Warunki ogólne i serwisowe pkt. 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego musi wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5”?

Odp. TAK. Zamawiający zmienia brzmienie załącznika nr 6 do SIWZ, punkt 5 na następujące:

“Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego musi wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5 .”

26. Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ, Warunki ogólne i serwisowe pkt. 14:
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania (w okresie gwarancji) polegającej na instalacji oprogramowania zgodnie z zaleceniami serwisu, tj. nowych wersji eliminujących wszelakie błędy i dysfunkcje oprogramowania czy wprowadzające usprawnienia, ale bez instalacji nowych funkcjonalności? Wynika to z faktu, że instalacja nowych funkcji jest rozbudową, a nie aktualizacją systemu.

Odp. TAK.

27. Dotyczy integracji z systemem RIS/PACS:

Prosimy o określenie jaki system jest u Zamawiającego oraz informację, czy Zamawiający posiada wolną licencję.

Odp. NETRAAD firmy CGM. Zamawiający posiada wolną licencję.
28. Dotyczy środków ochrony radiologicznej:

Czy fartuchy ochronne (garsonki), półfartuch oraz kołnierz ochrony tarczycy mają być wykonane z materiału ołowiowego czy bezołowiowego?  Odnośnie osłon na gonady, przepisy wymagają materiału ołowiowego.

Odp. Zamawiający oczekuje materiału ołowiowego.


29. Dotyczy środków ochrony radiologicznej:

Poziom ochrony na gonady wymaga ochrony 1.00 mm Pb  - proszę o potwierdzenie poziomu ochronności.

Odp. TAK, Zamawiający potwierdza 1,00 mm Pb. Zmienia brzmienie załącznika nr 6 do SIWZ, punkt 119 na następujące:

“Fartuch chroniący gonady pacjenta podczas wykonywania zdjęć klatki piersiowej 
1,00 Pb”

30. Dotyczy środków ochrony radiologicznej:

Poziom ochrony tarczycy wymaga ochrony 0.50 mm Pb - proszę o potwierdzenie poziomu ochrony.

Odp. TAK, Zamawiający potwierdza 0,50 mm Pb. Zmienia brzmienie załącznika nr 6 do SIWZ, punkt 120 na następujące:

“Osłona na tarczycę 0,50 Pb”
31. Dotyczy środków ochrony radiologicznej:

Czy zamawiający dopuści garsonki ochronne o współczynniku 0,5mm Pb z przodu fartucha i 0,25 mm Pb z tyłu fartucha?

Odp. TAK.


32. dotyczy wzoru umowy na dostawę:

Prosimy Zamawiającego o ograniczenie łącznej wartości kar umownych do 10%, zgodnie ze standardem obowiązującym przy podobnych umowach na dostawy sprzętu medycznego. 

Odp. NIE, zgodnie z SIWZ.


33. dotyczy zapisów SIWZ:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?
Odp. NIE, zgodnie z SIWZ.


34. Pytanie nr 20 – dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnoście naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz
(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.
2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).
4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odp. NIE, zgodnie z SIWZ. 

35. dotyczy wzoru umowy na dostawę:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odp. NIE, zgodnie z SIWZ. 

36. dotyczy wzoru umowy na dostawę:

Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy katalogu zmian Umowy o treści:

Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie:

a) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności nie możliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

b) zmiany wynagrodzenia umownego spowodowaną zmianą stawki VAT;

c) zastąpienia Sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji Umowy, Sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry, jakie posiadał Sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji Sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego Sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

d) zastąpienia Sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji Umowy, Sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego Sprzętu nie ulegnie zwiększeniu.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Odp. NIE, zgodnie z SIWZ.


37. Z uwagi na to, że zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ przedmiot zamówienia składa się z wyrobów medycznych oraz elementów niebędących wyrobem medycznym, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy w formularzu oferty należy odrębnie wskazać łączną wartość elementów przedmiotu zamówienia z podziałem na stawki VAT 8% i 23%?

Odp. TAK. Należy wskazać łączną wartość elementów przedmiotu zamówienia z podziałem na stawki VAT 8% i 23% .
.
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