Załącznik nr 9
Zadanie nr 9
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot przetargu: zakup i sukcesywna dostawa odczynników, testów, krwinek, podłoży wraz z dzierżawą aparatu
Parametry oceniane dla zadania nr 9 - Zakup i sukcesywna dostawa odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą  dwóch aparatów

UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę: „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty

	Lp.
	Parametr wymagany
	Warunek
	Tak/Nie*/ Oferowane Parametry

	1
	Dwa analizatory: analizator główny fabrycznie nowy i analizator back up fabrycznie nowy lub używany po przeglądzie serwisowym nie starszy niż z 2015 roku.
	TAK
	

	2
	Analizator główny o wydajności minimum 240 oznaczeń PT/godzinę i 180 oznaczeń APTT/godzinę.
	TAK
	

	3
	Analizator back up o wydajności minimum 180 oznaczeń PT/godzinę i 100 oznaczeń APTT/godzinę.
	TAK
	

	4
	Wyposażenie każdego analizatora w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS, zestaw komputerowy z oprogramowaniem, drukarkę.
	TAK
	

	5
	Analizatory muszą charakteryzować się kompatybilnością odczynnikową oraz posiadać te same oprogramowanie sterujące i te same materiały zużywalne.
	TAK
	

	6
	Oznaczanie testów metodą krzepnięciową, chromogenną lub immunologiczną.
	TAK
	

	7
	Każdy z analizatorów wyposażony w oddzielne igły do pipetowania odczynników i próbek badanych (min. 2 igły)
	TAK
	

	8
	W analizatorze głównym minimum 40 chłodzonych pozycji na odczynniki/materiały kontrolne i minimum 80 pozycji na próbki badane na pokładzie aparatu
	TAK
	

	9
	W analizatorze back up  minimum 25 chłodzonych pozycji na odczynniki/materiały kontrolne i minimum 50 pozycji na próbki badane na pokładzie aparatu
	TAK
	

	10
	W każdym analizatorze obecne czujniki poziomu próbek i odczynników.
	TAK
	

	11
	Możliwość załadunku kuwet, próbek, odczynników w trakcie pracy analizatora.
	TAK
	

	12
	Automatyczne rozcieńczanie próbek przekraczających zakresy pomiarowe metody . Reguły „Reflex – testing”
	TAK
	

	13
	Analizator główny wyposażony w opcje przedanalityczne: określenie interferencji HIL, kontrola właściwego napełnienia probówki pierwotnej.
	TAK
	

	14
	Wykonywanie badań z próbek pierwotnych, oraz z naczynek na próbki.
	TAK
	

	15
	Każdy analizator wyposażony w przebijak korków probówek zamkniętego systemu pobrania.
	TAK
	

	16
	Każdy analizator wyposażony w czytnik kodów próbek
	TAK
	

	17
	Odczynniki oznaczane kodami kreskowymi
	TAK
	

	18
	Program QC uwzględniający wyświetlanie krzywych Leveyy Jennigsa, opracowanie statystyczne wyników i reguły Westgarda
	TAK
	

	19
	Niezależna zewnątrzlaboratoryjna kontrola międzynarodowa: oznaczenia wykonywane 1x w miesiącu.
	TAK
	

	20
	Odczynnik do PT produkowany w oparciu o ludzką rekombinowaną tromboplastynę o ISI ok. 1,0 +/- 0,1
	TAK
	

	21
	Odczynnik do D-dimeru posiadający certyfikat FDA świadczący o jego wiarygodności w wykluczeniu choroby zatorowo-zakrzepowej ( zarówno zatoru płucnego jak i zakrzepicy żył głębokich ) w przypadku ujemnego wyniku u pacjenta.
	TAK
	

	22
	Możliwość wykonywania dodatkowych badań ponad wyszczególnione w tabeli: Test do monitorowania leczenia Dabigatranem, Test do monitorowania leczenia Rivaroxabanem
	TAK
	

	23
	Podłączenie analizatora do LIS na koszt wykonawcy, komunikacja dwukierunkowa
	TAK
	

	24
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszty naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych.
	TAK
	

	25
	Szkolenie personelu.
	TAK
	

	26
	Instrukcje w języku polskim.
	TAK
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