Załącznik nr 7
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ANALIZATORÓW

Do zadania nr 1 - ANALIZATOR BIOCHEMICZY - dzierżawa 36miesięcy.

	Lp
	Parametry techniczne  minimalne bezwzględnie wymagane
	Potwierdzenie spełniania wymogów
	Opis innych (rozszerzonych) parametrów 

	1
	Analizator biochemiczny w pełni automatyczny z przystawką ISE:Na+/ K+/ Cl , z  datą produkcji nie późniejszą niż 2017 rok, UPS-em o odpowiedniej mocy podtrzymującym pracę analizatora minimum 20 minut, oprogramowaniem w języku polskim i znakiem CE.
	
	

	2
	Analizator z wewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych dla próbek i odczynników.
	
	

	3
	Z chłodzeniem odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora.
	
	

	4
	Analizator niewymagający instalacji stacji uzdatniania wody.
	
	

	5
	Z licznikiem testów.
	
	

	6
	Z programem kontroli jakości.
	
	

	7
	Z automatycznym podajnikiem kuwet oraz możliwością ich ciągłego uzupełniania bez zatrzymania pracy analizatora.
	
	

	8
	Odczynniki płynne gotowe do użycia. 
	
	

	9
	Z automatycznym rozcieńczaniem kalibratorów oraz próbek badanych po przekroczeniu liniowości metody
	
	

	10
	Analizator z możliwością :

- wykonania badań w surowicy, moczu, osoczu ,płynie mózgowo-rdzeniowym, płynach z jam ciała i krwi pełnej,

- wyeliminowania kontaminacji odczynników i próbek badanych,

-monitorowania poziomu odczynników i próbek badanych,

- jednoczesnej dostępności do minimum 35 różnych testów na pokładzie analizatora,

- ciągłego zlecania badań i dolecania próbek pilnych bez zatrzymania
 pracy analizatora 

- z dwukierunkową transmisją danych,

- dostawiania kasety odczynnikowej ,,back-up” dla zachowania ciągłości pracy analizatora,

- wykorzystania próbek pierwotnych różnych zamkniętych systemów oraz próbek pediatrycznych ,,mikro”,

- wydajnością minimum 300oznaczeń fotometrycznych na godzinę,

- korygowania zakłóceń analitycznych np. hemolizy, lipemii.
	
	

	11
	Analizator wolnostojący lub do postawienia na stole-Wykonawca zapewni taki stół. Powierzchnia w laboratorium na analizator maksymalnie 1 mx1,6 m.
	
	

	12
	Analizator zostanie podłączony do sprzętu komputerowego będącego własnością Zamawiającego i będzie współpracował z laboratoryjnym systemem informatycznym. Wszelkie koszty związane z jego podłączeniem poniesie Wykonawca.
	
	

	13
	Dostawa, montaż, uruchomienie analizatora, szkolenie personelu oraz pakiet startowy odczynników, kalibratorów,  kontroli i pozostałego sprzętu w ilościach niezbędnych do uruchomienia i sprawdzenia działania analizatora a także jego odbiór po zakończeniu trwania umowy w koszcie dzierżawy.
	
	

	14
	Instrukcja obsługi w języku polskim oraz paszport techniczny dostarczone wraz z dostawą analizatora
	
	

	15
	Wykonawca zapewni chłodziarkę do przechowania odczynników oraz bezpłatny udział w kontroli zewnętrznej do wszystkich w/w oznaczeń.
	
	


 Warunki gwarancji i serwisu dla analizatora biochemicznego:
	Lp
	PARAMETRY
	WYMAGANIA GRANICZNE
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Gwarancja na okres 36m-cy.Warunkiem zachowania gwarancji jest użytkowanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przestrzeganie zasad zawartych w Instrukcji Obsługi i Eksploatacji. Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i w wykonawstwie , bezpłatne przeglądy techniczne i  konserwacje zalecane przez autoryzowany serwis oraz naprawy.
	
	

	2
	Czas przystąpienia do naprawy w terminie max. do 24godzin (liczony od momentu zgłoszenia awarii) przez 7dni w tygodniu, a w przypadku nieusunięcia awarii w tym terminie Wykonawca zapewni aparat zastępczy o podobnych parametrach lub zapewni badania w innym laboratorium (wskazanym przez Zamawiającego) na własny koszt i ryzyko.
	
	

	3
	Transport i jego koszty, koszt dojazdu i robocizny związane z naprawami/przeglądami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
	
	


 Do zadania nr 2 - ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY - dzierżawa 36miesięcy.

	Lp
	Parametry techniczne  minimalne bezwzględnie wymagane
	Potwierdzenie spełniania wymogów
	Opis innych (rozszerzonych) parametrów 

	1
	Analizator immunochemiczny z datą produkcji nie później niż 2017r. w pełni automatyczny z UPS-em o odpowiedniej mocy podtrzymującym pracę analizatora minimum 20 minut i drukarką zewnętrzną.
	
	

	2
	Analizator z automatycznym licznikiem testów i rozcieńczaniem próbek  oraz detektorem wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w badanym materiale.
	
	

	3
	Analizator z wewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych dla próbek i odczynników oraz z minimum 17 pozycjami dla odczynników.
	
	

	4
	Stosowane metody badań na analizatorze muszą być nieizotopowe-chemiluminescencji.
	
	

	5
	Analizator posiadający możliwości :

- wykonywania badań w surowicy i osoczu 

- wyeliminowania kontaminacji odczynników i próbek badanych przy  dozowaniu,

- monitorowania poziomu odczynników i próbek badanych

-c iągłego zlecania badań i dolecania próbek pilnych bez zatrzymania pracy analizatora,

- dostawiania kasety ,,back-up”,

- wykorzystania próbek pierwotnych różnych systemów zamkniętych,

- otrzymania pierwszego wyniku w czasie do 30minut w trybie rutynowym  i do 15 minut w trybie cito.
	
	

	6
	Testy do oznaczania :

a) troponiny T-wysokoczułe

b) HCG+ß- ze wskazaniem do monitorowania ciąży oraz jako marker nowotworowy.
	
	

	7
	Z programem kontroli jakości.
	
	

	8
	Analizator zostanie podłączony do sprzętu komputerowego będącego własnością Zamawiającego i będzie współpracował z laboratoryjnym systemem informatycznym. Wszelkie koszty związane z jego podłączeniem poniesie Wykonawca.
	
	

	9
	Analizator wolnostojący lub do postawienia na stole-Wykonawca zapewni taki stół. Powierzchnia w laboratorium na analizator maksymalnie: 210x90x170 (szer.xgłęb.xwys.).
	
	

	10
	Dostawa, montaż, uruchomienie analizatora, szkolenie personelu oraz pakiet startowy odczynników, kalibratorów,  kontroli i pozostałego sprzętu w ilościach niezbędnych do uruchomienia i sprawdzenia działania analizatora a także jego odbiór po zakończeniu trwania umowy Wykonawca zapewni na swój koszt..
	
	

	11


	Wykonawca zapewni chłodziarkę do przechowania odczynników, kalibratorów i kontroli oraz udział w kontroli zewnętrznej do wszystkich w/w oznaczeń. Koszty z tym związane poniesie Wykonawca.
	
	

	12
	 Paszport techniczny oraz instrukcję obsługi w języku polskim dostarczyć wraz z analizatorem. 
	
	


 Warunki gwarancji i serwisu dla analizatora immunochemicznego:

	Lp
	PARAMETRY
	WYMAGANIA GRANICZNE
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Gwarancja na okres 36 m-cy.Warunkiem zachowania gwarancji jest użytkowanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przestrzeganie zasad zawartych w Instrukcji Obsługi i Eksploatacji. Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i w wykonawstwie , bezpłatne przeglądy techniczne i  konserwacje zalecane przez autoryzowany serwis oraz naprawy.
	
	

	2
	Czas przystąpienia do naprawy w terminie max. do 24 godzin (liczony od momentu zgłoszenia awarii) przez 7dni w tygodniu, a w przypadku nieusunięcia awarii w tym terminie Wykonawca zapewni aparat zastępczy o podobnych parametrach lub zapewni badania w innym laboratorium (wskazanym przez Zamawiającego) na własny koszt i ryzyko.
	
	

	3
	Transport i jego koszty, koszt dojazdu i robocizny związane z naprawami/przeglądami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
	
	


Do zadania nr 3 -  ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY CBC+5DIFF GŁÓWNY - - dzierżawa 36miesięcy.
	Lp
	Parametry techniczne minimalne bezwzględnie wymagane
	Potwierdzenie spełniania wymogów
	Opis innych (rozszerzonych) parametrów 

	1
	 Analizator hematologiczny typu 5-diff  z automatyczną analizą minimum 26-parametrów morfologii krwi raportowanych i przesyłanych do laboratoryjnego systemu informatycznego: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, WBC, NEUT(%,#), LYMPH(%,#), MONO(%,#), EOZ(%,#), BAZO(%,#), PLT, PDW, MPV, P-LCR, PCT, IG(%,#)
	
	

	2
	Analizator z zewnętrzną drukarką  i UPS -em o odpowiedniej mocy podtrzymującym pracę analizatora głównego i back-up przez co najmniej 20min.
	
	

	3
	Analizator wyposażony w automatyczny podajnik dostosowany do różnego rodzaju systemów zamkniętych  do pobierania krwi z możliwością manualnego podania próbek krwi i próbek cito w dowolnym czasie.
	
	

	4
	Analizator z możliwością wykonania badań w materiale: 
- krew pełna,
- krew włośniczkowa,
- płyn mózgowo-rdzeniowy,
- płyny z jam ciała.
	
	

	5
	Analizator z możliwością swobodnego wyboru badania: CBC lub CBC+5-DIFF bez konieczności ograniczania się do serii próbek w danym trybie.
	
	

	6
	Analizator ze zautomatyzowanymi czynnościami kalibracyjnymi i konserwacyjnymi.
	
	

	7
	Wydajność analizatora min.60 oznaczeń na godzinę.
	
	

	8
	Analizator z systemem monitorującym poziomy odczynników oraz ich przydatność do użycia.
	
	

	9
	Z zastosowaniem cytometrii przepływowej  do różnicowania leukocytów i niezależnym kanałem do oznaczania hemoglobiny metodą bezcjankową .
	
	

	10
	Analizator z bezpośrednim oznaczeniem ilościowym leukocytów, erytrocytów, płytek krwi wraz z histogramami.
	
	

	11
	Z systemem kontroli jakości.
	
	

	12
	Z oflagowaniem wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi te patologie.
	
	

	13
	Z możliwością uaktualniania oprogramowania analizatora rozszerzającego jego możliwości.
	
	

	14
	Analizator zostanie podłączony do sprzętu komputerowego będącego własnością Zamawiającego i będzie współpracował z laboratoryjnym systemem informatycznym. Wszelkie koszty związane z jego podłączeniem poniesie Wykonawca.
	
	

	15
	Koszty dostawy, montażu, uruchomienie analizatora, szkolenie personelu oraz pakiet startowy odczynników,  kontroli i pozostałych materiałów w ilościach niezbędnych do uruchomienia i sprawdzenia działania analizatora a także jego odbiór po zakończeniu trwania umowy poniesie Wykonawca.
	
	

	16
	Analizator do postawienia na stole: powierzchnia na analizator maksymalnie:0,9 mx0,72 m lub wolnostojący ale Wykonawca przystosuje do aparatu część stołu laboratoryjnego Zamawiającego. 
	
	

	17
	 Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim oraz paszport techniczny dostarczone wraz z aparatem.
	
	


Warunki gwarancji i serwisu dla analizatora hematologicznego głównego 
	Lp
	PARAMETRY
	WYMAGANIA GRANICZNE
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Gwarancja na okres 36 m-cy.Warunkiem zachowania gwarancji jest użytkowanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przestrzeganie zasad zawartych w Instrukcji Obsługi i Eksploatacji. Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i w wykonawstwie , bezpłatne przeglądy techniczne i  konserwacje zalecane przez autoryzowany serwis oraz naprawy.
	
	

	2
	Czas przystąpienia do naprawy w terminie max. do 24godzin (liczony od momentu zgłoszenia awarii) przez 7dni w tygodniu, a w przypadku nieusunięcia awarii w tym terminie Wykonawca  zapewni badania w innym laboratorium (wskazanym przez Zamawiającego) na własny koszt i ryzyko.
	
	

	3
	Transport i jego koszty, koszt dojazdu i robocizny związane z naprawami/przeglądami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
	
	


Do zadania nr 4 -  ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY,,back-up” - dzierżawa 36miesięcy.
	Lp
	Parametry techniczne  minimalne bezwzględnie wymagane
	Potwierdzenie spełniania wymogów
	Opis innych (rozszerzonych) parametrów 

	1
	 Analizator hematologiczny   z automatyczną analizą minimum 8-parametrów morfologii krwi (WBC, RBC, Hb, Ht,MCV, MCH, MCHC,PLT przesyłanych do laboratoryjnego systemu informatycznego. 
	
	

	2
	Analizator bez podajnika i z możliwością
 wykonania badania z krwi pełnej i włośniczkowej
	
	

	3
	Analizator ze zautomatyzowanymi czynnościami kalibracyjnymi i konserwacyjnymi.
	
	

	4
	Z systemem kontroli jakości.
	
	

	5
	Z oflagowaniem wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi te patologie.
	
	

	6
	Analizator do postawienia na stole: powierzchnia 0,5mx0,75m
	
	

	7
	Analizator zostanie podłączony do sprzętu komputerowego będącego własnością Zamawiającego i będzie współpracował z laboratoryjnym systemem informatycznym. Wszelkie koszty związane z jego podłączeniem poniesie Wykonawca.
	
	

	8
	Koszty dostawy, montażu, uruchomienie analizatora, szkolenie personelu oraz pakiet startowy odczynników,  kontroli i pozostałych materiałów w ilościach niezbędnych do uruchomienia i sprawdzenia działania analizatora a także jego odbiór po zakończeniu trwania umowy poniesie Wykonawca.
	
	


Warunki gwarancji i serwisu dla analizatora hematologicznego back-up
	Lp
	PARAMETRY
	WYMAGANIA GRANICZNE
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Gwarancja na okres 36m-cy.Warunkiem zachowania gwarancji jest użytkowanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przestrzeganie zasad zawartych w Instrukcji Obsługi i Eksploatacji. Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i w wykonawstwie , bezpłatne przeglądy techniczne i  konserwacje zalecane przez autoryzowany serwis oraz naprawy.
	
	

	2
	Czas przystąpienia do naprawy w terminie max.do 24godzin (liczony od momentu zgłoszenia awarii) przez 7dni w tygodniu, a w przypadku nieusunięcia awarii w tym terminie Wykonawca  zapewni badania w innym laboratorium (wskazanym przez Zamawiającego) na własny koszt i ryzyko.
	
	

	3
	Transport i jego koszty, koszt dojazdu i robocizny związane z naprawami/przeglądami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
	
	


Do zadania nr 5 - ANALIZATOR KOAGULOLOGICZNY - dzierżawa 36miesięcy.

	Lp
	Parametry techniczne  minimalne bezwzględnie wymagane
	Potwierdzenie spełniania wymogów
	Opis innych (rozszerzonych) parametrów 

	1
	W pełni automatyczny analizator koagulologiczny z datą produkcji nie później niż 2017r. do oznaczania PT, APTT, fibrynogenu i d-dimerów z wewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych dla odczynników i próbek badanych oraz z oprogramowaniem w języku polskim i UPS-em podtrzymującym pracę analizatora minimum 20minut.
	
	

	2
	Oznaczenie ilościowe d-dimerów i fibrynogenu w osoczu.
	
	

	3
	Oznaczanie parametrów hemostazy metodami: chromogenną, krzepnięciową - optyczną i immunologiczną.
	
	

	4
	Analizator z chłodzeniem odczynników na pokładzie oraz z monitorowaniem ich  zużycia w przeliczeniu na ilość możliwych do wykonania testów. 
	
	

	5
	Wykonywanie badań z próbek macierzystych zamkniętych systemów różnych producentów bez konieczności przenoszenia osocza do naczynek pomiarowych.
	
	

	6
	 Automatyczna kalibracja i automatyczne rozcieńczanie kalibratorów i próbek badanych.
	
	

	7
	Analizator z możliwością dolecania próbek CITO bez zatrzymania pracy analizatora.
	
	

	8
	Analizator z  automatycznym pobieraniem i utylizacją kuwet oraz możliwością doprogramowania testów do wykonania z próbki w czasie jego pracy.
	
	

	9
	Z możliwością ciągłego doładowywania próbek, odczynników i kuwet bez zatrzymywania pracy analizatora.
	
	

	10
	Analizator zostanie podłączony do sprzętu komputerowego będącego własnością Zamawiającego i będzie współpracował z laboratoryjnym systemem informatycznym. Wszelkie koszty związane z jego podłączeniem poniesie Wykonawca.
	
	

	11
	Dostawa, montaż, uruchomienie analizatora, szkolenie personelu oraz pakiet startowy odczynników, kalibratorów,  kontroli i pozostałego sprzętu w ilościach niezbędnych do uruchomienia i sprawdzenia działania analizatora a także jego odbiór po zakończeniu trwania umowy poniesie Wykonawca.
	
	

	12
	Analizator do postawienia na stole: powierzchnia  na analizator maksymalnie:  0,8mx1,0m  lub wolnostojący ale Wykonawca przystosuje do aparatu część stołu laboratoryjnego Zamawiającego.
	
	

	13
	 Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim oraz paszport techniczny dostarczone wraz z aparatem.
	
	

	14
	Wykonawca na wniosek Zamawiającego zapewni  udział w zewnętrznym sprawdzianie kontroli jakości i poniesie wszelkie koszty z tym związane.
	
	


Warunki gwarancji i serwisu dla analizatora koagulologicznego:
	Lp
	PARAMETRY
	WYMAGANIA GRANICZNE
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Gwarancja na okres 36m-cy.Warunkiem zachowania gwarancji jest użytkowanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przestrzeganie zasad zawartych w Instrukcji Obsługi i Eksploatacji. Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i w wykonawstwie , bezpłatne przeglądy techniczne i  konserwacje zalecane przez autoryzowany serwis oraz naprawy.
	
	

	2
	Czas przystąpienia do naprawy w terminie max. do 24godzin (liczony od momentu zgłoszenia awarii) przez 7dni w tygodniu, a w przypadku nieusunięcia awarii w tym terminie Wykonawca zapewni aparat zastępczy o podobnych parametrach lub zapewni badania w innym laboratorium (wskazanym przez Zamawiającego) na własny koszt i ryzyko.
	
	

	3
	Transport i jego koszty, koszt dojazdu i robocizny związane z naprawami/przeglądami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
	
	


Do zadania nr 6 - APARAT DO IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI - dzierżawa 36miesięcy.

	Lp
	Parametry techniczne  minimalne bezwzględnie wymagane
	Potwierdzenie spełniania wymogów
	Opis innych (rozszerzonych) parametrów 

	1
	Analizator gotowy do pracy z urządzeniem do pomiaru zawiesiny bakteryjnej, z datą produkcji nie późniejszej niż 2017r i UPS-em o odpowiedniej mocy podtrzymującym pracę aparatu minimum 20 minut.  
	
	

	2
	Analizator umożliwiający identyfikację i lekowrażliwość bakterii G(+), G(-) tlenowych oraz grzybów drożdżopodobnych a także identyfikację bakterii beztlenowych i trudnohodowlanych.
	
	

	3
	 Posiadający minimum 30 miejsc pomiarowych.
	
	

	4
	Wyniki lekowrażliwości podawane w wartościach MIC (zgodnie z aktualnymi wymogami EUCAST),
	
	

	5
	Wykrywanie wszystkich prawdopodobnych mechanizmów oporności.
	
	

	6
	Ciągłe monitorowanie badanych testów w aparacie,
	
	

	7
	Analizator z programem  kontroli jakości w oparciu o szczepy wzorcowe
	
	

	8
	Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim oraz paszport techniczny -dostarczyć wraz z aparatem.
	
	

	9
	Analizator zostanie podłączony do sprzętu komputerowego będącego własnością Zamawiającego i będzie współpracował z laboratoryjnym systemem informatycznym. Wykonawca zapewni możliwość tworzenia własnych antybiogramów i manualnego wpisywania wyników do LIS. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca.
	
	

	10
	Dostawa, montaż, uruchomienie analizatora, szkolenie personelu oraz pakiet startowy odczynników i pozostałego sprzętu w ilościach niezbędnych do uruchomienia i sprawdzenia działania analizatora a także jego odbiór po zakończeniu trwania umowy ponosi Wykonawca.
	
	

	11
	Aparat do postawienia na stole (powierzchnia max: 0,6mx1,1m) lub wolnostojący  (powierzchnia max: 0,6mx1,1m) ale Wykonawca przystosuje do aparatu część stołu laboratoryjnego Zamawiającego.
	
	


 Warunki gwarancji i serwisu dla aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości 
	Lp
	PARAMETRY
	WYMAGANIA GRANICZNE
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Gwarancja na okres 36m-cy.Warunkiem zachowania gwarancji jest użytkowanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przestrzeganie zasad zawartych w Instrukcji Obsługi i Eksploatacji. Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i w wykonawstwie , bezpłatne przeglądy techniczne i  konserwacje zalecane przez autoryzowany serwis oraz naprawy.
	
	

	2
	Czas przystąpienia do naprawy w terminie max. do 24godzin (liczony od momentu zgłoszenia awarii) przez 7dni w tygodniu, a w przypadku nieusunięcia awarii w tym terminie Wykonawca zapewni aparat zastępczy o podobnych parametrach lub zapewni badania w innym laboratorium (wskazanym przez Zamawiającego) na własny koszt i ryzyko.
	
	

	3
	Transport i jego koszty, koszt dojazdu i robocizny związane z naprawami/przeglądami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
	
	


