Załącznik nr 7
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ANALIZATORÓW

Do zadania nr 1 - ANALIZATOR BIOCHEMICZY BACK-UP - dzierżawa 36 miesięcy.

	Lp
	Parametry techniczne  minimalne bezwzględnie wymagane
	Potwierdzenie spełniania wymogów
	Opis innych (rozszerzonych) parametrów 

	1
	Analizator biochemiczny w pełni automatyczny z przystawką ISE: Na+/ K+/ Cl i UPS-em o odpowiedniej mocy podtrzymującym pracę analizatora minimum 20 minut i oprogramowaniem w języku polskim oraz znakiem CE. Dopuszcza się analizator używany.
	
	

	2
	Z chłodzeniem odczynników i dostępnością minimum 14 testów na pokładzie analizatora 
	
	

	3
	Odczynniki gotowe do użycia i kuwety pomiarowe jednorazowe.
	
	

	4
	Analizator niewymagający instalacji stacji uzdatniania wody.
	
	

	5
	Analizator z możliwością wyeliminowania kontaminacji odczynników i próbek badanych.
	
	

	6
	Z programem kontroli jakości.
	
	

	7
	Z automatycznym wykrywaniem poziomu odczynnika i próbki badanej
	
	

	8
	Z automatycznym rozcieńczaniem kalibratorów oraz próbek badanych po przekroczeniu liniowości metody
	
	

	9
	Analizator z możliwością wykonania badań w surowicy, moczu, osoczu.
	
	

	10
	Możliwość ciągłego zlecania badań i dolecania próbek pilnych bez zatrzymania pracy analizatora 
	
	

	11
	Z dwukierunkową transmisją danych,
	
	

	12
	Wykorzystanie próbek pierwotnych różnych zamkniętych systemów   oraz próbek pediatrycznych ,,mikro”,
	
	

	13
	Analizator wolnostojący lub do postawienia na stole-Wykonawca zapewni taki stół. Powierzchnia w laboratorium na analizator maksymalnie: szerokość 0,8mx głębokość 0,6m.
	
	

	14
	Analizator będzie podłączony do sprzętu komputerowego Zamawiającego  i będzie współpracował z laboratoryjnym systemem informatycznym. Wszelkie koszty związane z jego podłączeniem poniesie Wykonawca.
	
	

	15
	Dostawa, montaż, uruchomienie analizatora, szkolenie personelu oraz pakiet startowy odczynników, kalibratorów, kontroli i pozostałego sprzętu w ilościach niezbędnych do uruchomienia i sprawdzenia działania analizatora a także jego odbiór po zakończeniu trwania umowy w koszcie dzierżawy.
	
	

	16
	Instrukcja obsługi w języku polskim oraz paszport techniczny dostarczone wraz z dostawą analizatora
	
	

	17
	Wykonawca zapewni bezpłatny udział w kontroli zewnętrznej do wszystkich w/w oznaczeń.
	
	


 Warunki gwarancji i serwisu dla analizatora biochemicznego back-up:
	Lp
	PARAMETRY
	WYMAGANIA GRANICZNE
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1
	Gwarancja na okres 36 m-cy. Warunkiem zachowania gwarancji jest użytkowanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przestrzeganie zasad zawartych w Instrukcji Obsługi i Eksploatacji. Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i w wykonawstwie , bezpłatne przeglądy techniczne i konserwacje zalecane przez autoryzowany serwis oraz naprawy.
	
	

	2
	Czas przystąpienia do naprawy w terminie max. do 24 godzin (liczony od momentu zgłoszenia awarii) przez 7dni w tygodniu, a w przypadku nieusunięcia awarii  Wykonawca  zapewni badania w innym laboratorium na swój koszt i ryzyko.
	
	

	3
	Transport i jego koszty, koszt dojazdu i robocizny związane z naprawami/przeglądami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
	
	


