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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANY SWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. Dostawa tomografu komputerowego 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. 

Na podstawie art. 137 ust. 1 Zamawiający dokonał zmian w projekcie umowy – Załącznik nr 5 

do SWZ. Poprawiony projekt, ze zmianami zaznaczonymi zielonym kolorem  umowy został 

opublikowany na stronie prowadzonego postępowania w pliku pn. Projekt umowy po 

zmianach. 

 

PYTANIA 

 

 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
W podanym przykładzie wygrywa oferent B (86 pkt) mimo tego, że zaoferował droższe 

urządzenie, słabsze technicznie, z krótsza gwarancją ale za to o konstrukcji granitowej. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Czy dopuszcza się możliwość zmiany lub negocjacji wyszczególnionych poniżej punktów 

umowy?  

•Paragraf 6 pkt. 4. : ” W ramach uprawnień z tytułu rękojmi za wady, Zamawiającemu 

przysługuje według własnego wyboru prawo do:”. Czy jest możliwość zmiany zapisu na: ”W 

ramach uprawnień z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający i Dostawca / Oferent wspólnie 

zdecydują o wyborze możliwego sposobu naprawy:” 

•Paragraf 6 pkt. 4. c. Punkt niemożliwy do spełnienia w zakresie demontażu i ponownego 

zainstalowania całego urządzenia. 

•Paragraf 6 pkt. 4. d. Punkt powinien zostać usunięty. Ingerencja firm trzecich (nieznających 

konstrukcji urządzenia, nie mających dostępu do części zamiennych i odpowiednich narzędzi) 

wokresie gwarancji / rękojmi może prowadzić do dalszego nieodwracalnego uszkodzenia 

urządzenia. 

•Paragraf 6 pkt. 4. e. Nie możemy się zgodzić na żądanie obniżenia wynagrodzenia. 

•Paragraf 6 pkt. 4. f. Do negocjacji. 

•Paragraf 6 pkt. 11 oraz 14. Warunek nie będzie możliwy do spełnienia w zakresie wymiany 

całe-go urządzenia na nowe wolne lub dostawę urządzenia zamiennego od wad w terminie 14 

dni a nawet 40 dni. Czas dostawy nowego urządzenia wynosi ok. 5- 6 miesięcy. Możliwe jest 

na czas naprawy bezpłatne udostępnienie kupującemu urządzenia wraz (z naszymi 

operatorami) w naszym laboratorium w Tychach. 

•Paragraf 6 pkt. 15. Punkt powinien zostać usunięty z umowy 

•Paragraf 6 pkt. 23. Punkt do zmiany / negocjacji. Usunięcie odniesienia do kary par 7 pkt.2.h 

•Paragraf 6 pkt. 26. Punkt powinien zostać usunięty z umowy. Ingerencja osób trzecich 

(nieznających konstrukcji urządzenia, nie mających dostępu do części zamiennych i 

odpowiednich narzędzi) w okresie gwarancji / rękojmi może prowadzić do dalszego 

nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia i zwiększyć koszty naprawy. 

•Paragraf 7 pkt. 2.a, c i e. Punkty do negocjacji w zakresie wysokości kary 

•Paragraf 7 pkt. 2.d, f, g, h. Punkty do usunięcia niemożliwe do spełnienia 

•Paragraf 7 pkt. 4. Punkty do usunięcia. Nie możemy się zgodzić na żądanie obniżenia 

wynagrodzenia. 

 

 

 



 
 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA: 

 

1. W świetle doświadczeń Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej jako 

laboratorium wzorcującego akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji, 

granitowa baza tomografu komputerowego, dzięki cechom charakterystycznym tego 

materiału, zapewnia długotrwałą stabilność pomiarów. Stabilność wykonywanych 

pomiarów i ich wyników jest kluczową cechą wpływającą na odtwarzalność 

realizowanych w Laboratorium badań. W związku z powyższym kryterium związane z 

konstrukcją maszyny (tomografu komputerowego) opartą na bazie granitowej wynika z 

rzeczywistej potrzeby zamawiającego. 

Dodatkowo, kryterium to nie wyklucza z udziału w postępowaniu producentów, którzy 

oferują urządzenia, których konstrukcja nie jest oparta na bazie granitowej, tylko 

wykonanej z innego materiału.  

2. Z informacji podanych przez Państwa w piśmie z dnia 30.07.2021 r. wynika, że do 

wizualizacji oraz rekonstrukcji danych wykorzystywane będą różne jednostki 

obliczeniowe. Ze względu na to, podział zadań pomiędzy te jednostki zaproponowany 

przez Państwa w ww. piśmie zostanie zaakceptowany pod warunkiem, że obie stacje 

będą spełniały specyfikacje opisane w SWZ oraz załącznikach do SWZ, wyrażone w 

następujący sposób: „jednostka  do wizualizacji i rekonstrukcji danych, pamięć min. 

384 GB, min. 2 karty graficzne przyspieszające rekonstrukcje, urządzenie do 

wizualizacji min. 42 cale”.  

3. Rozwiązanie stosowane w Państwa tomografach zostanie zaakceptowane. 

4. Rozwiązanie to zostanie zaakceptowane pod warunkiem, że wszystkie wzorce będą 

posiadały certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium. 

5. Wymieniony przez Państwa zapis w projekcie umowy jest tożsamy z zapisem w 

załączniku do SWZ zatytułowanym „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. 

Jeśli wzorzec proponowany przez Państwa do odbioru tomografu spełnia wymagania 

zapisów w SWZ i załącznikach do SWZ, zostanie on zaakceptowany do 

przeprowadzenia odbioru.  

6. Dwa znacznie różne powiększenia zostaną ustalone przed odbiorem tomografu 

komputerowego. Zostaną one dobrane w taki sposób, aby pomiary wzorca realizowane 

przy tych powiększeniach we wszystkich 7 kierunkach nie wymagały dodatkowych 

ruchów osi x, y ani z tomografu komputerowego (dozwolony jedynie obrót stolika 

obrotowego tomografu).   

7. Dozwolony będzie jedynie sposób oceny wyników odbioru tomografu komputerowego 

opisany w SWZ oraz załącznikach do SWZ. 

8. Poniżej przedstawiamy nasze stanowisko dotyczące zaproponowanych przez Państwa 

zmian do treści projektu umowy. Ponadto, chcieliśmy poinformować, że co do zasady 

postanowienia umów w sprawie zamówienia publicznego nie podlegają negocjacjom. 

Oferenci w trybie zapytania do treści SWZ mogą zgłaszać propozycje zmian umowy, w 

związku z powyższym to oferent powinien zaproponować zmianę postanowienia. 

- paragraf 6 pkt. 4. Brak zgody na zmianę. 

- paragraf 6 pkt. 4. c. Brak zgody na zmianę. 

- paragraf 6 pkt. 4. d. Brak zgody na usunięcie. 

- paragraf 6 pkt. 4. e. Brak zgody na usunięcie. 

- paragraf 6 pkt. 4. f. Brak zgody na zmianę. 

- paragraf 6 pkt. 11. oraz 14. Zamawiający zmienia brzmienie § 6 ust. 14: 

„Jeżeli Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu gwarancji, Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wady poprzez naprawę wadliwego urządzenia lub jego 



 
 

wymianę na urządzenie wolne od wad w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania 

przez Wykonawcę zawiadomienia o stwierdzonej wadzie. W przypadku awarii, której 

usunięcie będzie niemożliwe w ciągu 14 dni roboczych, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy,  Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady/ awarii poprzez 

naprawę wadliwego urządzenia w terminie nie dłuższym niż 40 dni roboczych od daty 

otrzymania zawiadomienia o stwierdzonej wadzie. W przypadku, gdy usunięcie 

wady/awarii poprzez naprawę nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia nowego urządzenia, wolnego od wad w terminie 6 miesięcy od daty 

otrzymania zawiadomienia o stwierdzonej wadzie. W przypadku, gdy usunięcie 

wady/dostarczenie nowego urządzenia w terminie 14 dni roboczych od daty 

zawiadomienia o stwierdzonej wadzie nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany 

będzie wedle własnego wyboru do: 

a) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 14 dni roboczych od daty pisemnego 

zgłoszenia (e-mailem), na swój koszt sprzęt (urządzenie) zamienne o parametrach nie 

gorszych niż zaoferowane w ofercie, z którego Zamawiający będzie miał prawo 

korzystać do czasu usunięcia przez Wykonawcę wady lub dostarczenia Zamawiającemu 

urządzenia nowego wolnego od wad, 

b) bezpłatnego udostępnienia sprzętu (urządzenia) zamiennego o parametrach nie 

gorszych niż zaoferowane w ofercie w miejscu wskazanym przez Wykonawcę wraz z 

operatorami ww. urządzenia celem wykonywania badań do czasu usunięcia przez 

Wykonawcę wady lub dostarczenia Zamawiającemu urządzenia nowego wolnego od 

wad. Badania wykonywane będą pod nadzorem pracowników Zamawiającego (M-10), 

przy czym Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania badań zleconych przez 

Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego 

przedmiotu badań.” 

- paragraf 6 pkt. 15. Brak zgody na zmianę. 

- paragraf 6 pkt. 23. Brak zgody na zmianę. 

- paragraf 6 pkt. 26. Brak zgody na usunięcie. 

- paragraf 7 pkt. 2. a, c i e. Brak zgody na zmianę. 

- paragraf 7 pkt. 2. d, f, g, h. Brak zgody na zmianę (zmianie uległy terminy określone 

w § 6 ust. 14, kary określone w ramach pkt. 2. d i g będą naliczane w przypadku 

niedotrzymania nowego, wydłużonego terminu). 

- paragraf 7 pkt. 4. Brak zgody na zmianę. 

  

 

ZAMAWIAJĄCY 


